
イオン溶出の少ない高純度PFA素材を採用

分析前洗浄条件：実験器具用洗浄剤約１％で振り洗い　→　超純水洗浄　→　5％硝酸に24時間浸漬　→　超純水洗浄

抽出条件：0.5％硝酸 をボトル容量に合わせ、全量注入し常温（23℃）で6時間静置。その後、その浸漬液をICP-MSにて測定。

浸漬液濃度：μg/L（ppb）

サンプル Na Mg Al K Ca Ti Cr Mn Fe Ni Cu Zn Pb

ビッグボーイ

サンプル容器
<0.001 <0.001 <0.001 <0.005 <0.02 <0.004 <0.001 <0.001 <0.005 <0.005 <0.006 <0.006 <0.002

方法定量下限 0.001 0.001 0.001 0.005 0.02 0.004 0.001 0.001 0.005 0.005 0.006 0.006 0.002

※上記定量値は実測値であり、保証値ではございません。　参考データとしてお取扱いください。

金属溶出試験結果




