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 FZ-iWP シリーズ  （校正分銅内蔵）

 FZ-120iWP / FZ-200iWP 

 FZ-300iWP 

 FZ-1200iWP / FZ-2000iWP 

 FZ-3000iWP 

 

 FX-iWP シリーズ .  

 FX-120iWP / FX-200iWP 

 FX-300iWP 

 FX-1200iWP / FX-2000iWP 

 FX-3000iWP 



注意事項の表記方法 
 

「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険の状態が生じることが想定

される場合」について記述します。 

 

「取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険の状

態が生じることが想定される場合」について記述します。 

 

「取扱いを誤りやすい場合」や「本機を使用するときの一般的なアドバイス」について

記述しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご注意 

（１） 本書の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。 

（２） 本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。 

（３） 本書の内容は万全を期して作成しておりますが、ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきの点があ

りましたら、ご連絡ください。 

（４） 当社では、本機の運用を理由とする損失、損失利益等の請求については、（３）項にかかわらずいか

なる責任も負いかねますのでご了承ください。 

 

©  2016  株式会社 エー・アンド・デイ  

株式会社エー・アンド・デイの許可なく複製・改変などを行なうことはできません。 

 

Microsoft、Windows、Excel、Word は米国およびその他の国における米国 Microsoft Corporation の登録商標

または商標です。 
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１．はじめに 

このたびは、エー・アンド・デイの電子天びんをお買い求めいただきありがとうございます。 

本書は、ＦＺ－i ＷＰシリーズ、ＦＸ－i ＷＰシリーズ用に作成された取扱説明書です。天びんを理解し、十分

に活用していただくため使用前に本書をよくお読みください。 

本書の構成 
基本編 ･･････････････････････････基本的な操作・計量方法と注意事項を記述しています。 

天びんの適性化･･･････････････････天びんを設置した場所の風や振動の状態（使用環境）に対応して

計量スピード（応答特性）を調整する機能と、天びんの校正につ

いての説明です。 

機能の活用･･･････････････････････天びんに備わった機能の説明です。 

ＲＳ－２３２Ｃインタフェース･････天びんの計量値を出力したり、天びんを制御するコマンドを入力

するインタフェースです。使用するには、パソコンまたは、オプ

ション・プリンタが必要です。 

保守管理･････････････････････････天びんの保守や、トラブル（故障）が生じた場合の説明です。 

 

 

特長 

 粉体、液体の計量に適した防塵・防滴仕様（防塵・防滴規格ＩＰ６５）です。オプションの防滴用

ＲＳ－２３２Ｃケーブル（AX-KO2737-500）を接続すると通信状態でも防塵・防滴仕様にできま

す。 

 設置場所を選ばないコンパクトな汎用天びんです。 

 ゴミ、液体の侵入に対して強いケーシング構造を採用しています。 

 測定物を載せてから表示値を読み取るまでの応答時間について、約１秒を実現しました。（応答

特性が FAST のとき） 

 ５種類の計量モードを選択できます。 

g（グラム）、pcs（個数）、％、ct（カラット）、 （もんめ）。 

 天びんの計量値やデータを出力するＲＳ－２３２Ｃインタフェースを標準装備し、ＧＬＰに対応

した保守記録を出力できます。 

 計量値の、合計、最大、最小、範囲（最大―最小）、平均、標準偏差や変動係数を表示・出力する、

統計演算機能がついています。 

  HI   OK   LO により、コンパレータ結果を表示できます。 

 動物計量にも対応できる表示ホールド機能付きです。 

 ＦＺ－i ＷＰシリーズ全機種とＦＸ－１２０i ＷＰ／ＦＸ－２００i ＷＰ／ＦＸ－３００i ＷＰには、よ

り精密な計量ができるように小型風防が付属しています。 

 つり下げ計量が可能となる床下ひょう量金具を標準装備しています。 

 オプションとして、ＵＳＢインタフェース（ＦＸi－０２）、イーサネットインタフェース（ＦＸi－０８）、

内蔵バッテリ（ＦＸi－０９）を用意してあります。 

 イーサネットインタフェースでは、ＬＡＮを介して天びんとパソコンを接続できます。ＵＳＢイ

ンタフェースでは、パソコンとケーブルを接続するだけで Excel や Word へ計量値の通信が可能に

なります。また、電源のない場所で、天びんを使用する場合は、内蔵バッテリを使用してください。 

※ ＦＸi－０２、０８、０９を使用した場合、防塵・防滴仕様にはなりません。  
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２．製品構成（各部の名称）、設置と注意 

本製品は精密機器ですので、開梱時の取り扱いには気をつけてください。 

また、機種により梱包内容が異なりますので、品物がそろっているかよくご確認ください。 

なお、梱包箱や梱包材は修理時の輸送に使う場合がありますので、保管をお勧めします。 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

小型風防の組立方 
小型風防を、番号順に組み立ててください。

④ 

① 

② 

③ 

皿受けを取り付けるときに、こ
のダイヤフラムを変形させな
いように注意してください。 

計量皿 

皿受け 

皿受けボス 

防滴用ダイヤフラム 
本体

表示部

水平器

キー

足コマ 

ゴミの侵入を防ぐためプラグが入りにくくなっています。
プラグを回転させながら、差し込んでください。 

防塵・防滴仕様として使用する場合は、端子カバーまたは防滴用
ＲＳ－２３２Ｃケーブル(AX-KO2737-500)を取り付けてください。 

ＡＣアダプタプラグ 

端子カバー 
アース端子 

本体背面 

ＡＣアダプタ入力ジャック 

ＲＳ－２３２Ｃインタフェース 

本体カバー 

ＡＣアダプタ識別シール 

１００Ｖ用ＡＣアダプタ 
AX-TB-248 

小型風防は、 

ＦＺ－i ＷＰ全機種と 

ＦＸ－１２０i ＷＰ、 

ＦＸ－２００i ＷＰ、 

ＦＸ－３００i ＷＰ、 

の付属品です。 
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組立 

① 前項の「製品構成」を参考にしながら、計量皿と小型風防※を組み立ててください。 

※ 小型風防は、ＦＺ－i ＷＰ全機種とＦＸ－１２０i ＷＰ／ＦＸ－２００i ＷＰ／ＦＸ－３００i ＷＰ

の付属品です。 

② 水平器の赤い円の中に気泡が入るように、足コマを回して天びんの水平を合わせてください（Ｐ６）。 

③ 天びん背面のＡＣアダプタ入力ジャックにＡＣアダプタを差し込み※、もう一方のプラグをコンセン

トに差し込んでください。（使用前に３０分以上通電してください） 

※ ＡＣアダプタプラグが入りにくい場合は、回転させながら差し込んでください。 

 

計量前の注意（設置条件と計量準備） 

電子天びんの性能を十分に引き出すために、下記の設置条件を整えてください。 

 天びんの防塵・防滴レベルＩＰ６５は、ＪＩＳ保護等級５「水の直接噴流による影響を受けない」

に該当します。強い水圧での洗浄、水中への水没等は、天びん内部に水が侵入し、故障の原因に

なります。 

 天びんを防塵・防滴仕様の環境に設置して使用する場合、「ＡＣアダプタ入力ジャックにＡＣアダプ

タのプラグが奥までしっかり差し込まれていること」、「ＲＳ－２３２Ｃインタフェースに端子カバ

ーが装着されていること、または防滴用ＲＳ－２３２Ｃケーブル（AX-KO2737-500）が取り付けて

あること」を確認してください。 

 ＲＳ－２３２Ｃ用端子カバーを外したり、防滴用ＲＳ－２３２Ｃケーブル（AX-KO2737-500）を使

用しない場合は、防塵・防滴仕様にはなりません。 

 理想的な設置条件は、２０℃±２℃、湿度４５～６０％ＲＨの安定した環境です。 

 塵埃の少ない部屋に設置してください。 

 天びん台は堅固なものを使用してください。（防振台、石盤が理想です） 

 部屋の中央よりもすみのほうが、また建物の２階、３階よりも１階のほうが振動が小さく、計量に

適しています。 

 エアコン等の近くに天びんを設置しないでください。 

 直射日光のあたらない場所に設置してください。 

 磁気を帯びた機器の近くに天びんを置かないでください。 

 水平器の赤い円の中に気泡が入るように、足コマを回して天びんの水平を合わせてください（Ｐ６）。 

 使用前には、ＡＣアダプタを天びんに接続した状態で３０分以上通電してください。 

 天びんを初めて使用する場合、使用する場所を変えた場合や計量を始めるときには、正しく計量で

きるよう、天びんを室温になじませた後、必ずキャリブレーションを行ってください。「６．キャ

リブレーション」を参照してください。 

 

 腐食性ガス、引火性ガスが漂うところに設置しないでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 6 

水平器の調整方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

計量中の注意（より精密な計量を行うために） 

正確な計量を行うためには、下記の事項に注意してください。 

 天びんは、防塵・防滴仕様となりケースの気密性が高くなっ

ています。このため、例えばドアの開閉による室内の微小な

圧力変動により、表示が不安定になることがあります。圧力

変動が収束してから計量を行ってください。 

 防滴用ダイヤフラム部と皿受けボス部に水滴や粉体が残存し

ていると、天びんの性能不良となることがあります。清掃し

てから使用してください。 

 過荷重などで防滴用ダイヤフラムに変形を与えると、変形が

収束するまで計量値が安定しないことがあります。 

 静電気の影響により、計量誤差を生じることがあります。周

囲の湿度が４５％ＲＨ以下になるとプラスチック等の絶縁物

は静電気を帯びやすくなります。必要に応じて下記の対処を

行い、天びん本体を接地してください。 

 別売品の除電器ＡＤ－１６８３を使い、試料の静電気を直

接除去する。 

 天びんの設置場所の相対湿度を高くする。 

 帯電している試料は導電性の金属製容器等に入れて計量する。 

 プラスチック等の帯電物は湿った布で拭いて静電気を抑える。 

 磁気の影響により計量値に誤差が入ることがあります。磁性

体（鉄など）を測定する場合は、床下計量等の方法により天

びん本体と試料とを遠ざけてください。 

赤い円 

気泡 

水平器 

 

 OK NG 

Up
足コマ
Down

Down 
足コマ 
Up 

気泡が左に寄っているとき： 
手前右側の足コマを時計方向に回します。 

気泡が右に寄っているとき： 
手前左側の足コマを時計方向に回します。 

気泡が後方に寄っているとき： 
手前の２つの足コマを同時に時計方向に回しま

す。 

気泡が前方に寄っているとき： 
手前の２つの足コマを同時に反時計方向に回し

ます。 

金属ケース

帯電した試料

接地

磁性体
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 周囲の温度と計量物（風袋を含む）の温度に差があると、計

量誤差が生じることがあります。例えば、室温２０℃のとき

に４０℃のフラスコの周囲には対流が生じて本来の重さより

も軽く表示されます。計量物や風袋はできるだけ周囲の温度

になじませてから測定してください。 

 計量操作は丁寧に素早く行ってください。測定に時間がかか

ると、試料に含まれる水分の蒸発や吸湿が起きて誤差要因が

多くなります。 

 計量皿には、衝撃的な荷重やひょう量を越えた荷重を載せな

いでください。また、計量物は皿の中央に載せてください。 

 キーを押すときはペンなど先の尖ったもので押さずに指でキ

ーの中央を押してください。 

 測定誤差を減らすために計量前に必ず  RE-ZERO  キーを

押してください。 

 測定結果には空気の浮力の誤差が含まれています。空気の浮力

は試料体積や大気圧、温度、湿度によって変わります。 

 精密な測定には浮力の補正を行ってください。 

 皿周りに異物（粉体、液体、金属片など）が入らないようにし

てください。 

 

 

 ＦＺ－i ＷＰシリーズ全機種とＦＸ－１２０i ＷＰ／ＦＸ－２００i ＷＰ／ＦＸ－３００i ＷＰには小型

風防が付属しております。風防の部品には帯電防止処理が施されていますが、梱包から取り出した後

しばらくの間帯電していることがあります。また湿度が低いときには、帯電することもあります。風

がないのに計量値が安定しないときや、繰り返し性が悪い場合は、小型風防を外してみてください。

湿らせた布で透明な板を拭くと除電され、帯電の問題は解決します。また、別売品の除電器ＡＤ－１

６８３や市販の帯電防止剤を使用することも効果があります。 

 

計量後の注意（天びんの保守管理） 

 天びんは防塵・防滴仕様となっていますが、水没等による水圧には耐えられません。 

 天びん本体に衝撃を加えたり、落とさないでください。 

 天びんを分解しないでください。 

 有機溶剤で清掃しないでください。清掃には、中性洗剤で湿らせた柔らかく埃のでない布を使っ

てください。 

 計量皿を清掃するときは、端面で手を傷つけないように注意してください。 

 

電源について 

この電子天びんは、ＡＣアダプタが接続されている限り、表示が出なくても常に通電状態となってい

ます。安定した計量を行うためには、できる範囲で連続通電してください。 

連続的に通電状態とすることで天びんに悪影響を及ぼすことはありません。 

正確に計量するために使用前に３０分以上通電することをお勧めします。 

 

 

４０℃

２０℃

対流
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３．表示とキーの基本操作（基本動作） 

キーを「押してすぐ離した場合」と「押し続けた場合」とでは、天

びんの動作が異なります。通常の計量操作では、キーを「押してす

ぐ離す」です。必要がない限り、キーを押し続けないでください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キー キーを押した場合（押してすぐ離す） キーを押し続けた場合 

 

表示をオン／オフするキーです。表示をオフすると、スタンバイ・インジケータのみ表示しま

す。表示をオンすると、計量が可能になります。 

 ON:OFF  キーはいつでも有効で、操作中に ON:OFF  キーを押せば必ず表示オフになります。 

 

計量表示にて押すと、最小表示の桁をオン／オフ

します。 

個数・パーセント表示にて押すと、登録モードに

入ります。 

内部設定のメニューを表示します。 

 

内部設定で登録した単位を切り替えます。 

（g、pcs、％、ct、 ） 
計量スピードの変更のモードに入ります。 

 
各種設定時は、操作をキャンセルします。 キャリブレーションモードに入ります。 

 

内部設定により安定時に計量値データを出力し

ます。 

各種設定時は、操作を確定します。 

出荷時設定では機能。 

内部設定変更により、ＧＬＰの「見出し」 

「終了」を出力します。 

 
表示をゼロにします。 

 

計量値の安定マーク

処理中マーク

電源のスタンバイ・

インジケータ

計量スピード・インジケータ

コンパレータ表示NET マーク
PCS( 個数モード )
ct( カラット )、
mom( もんめ )表示

動物計量マーク

・統計データ数（統計演算機能）

・荷重とひょう量の関係を％表示（ひょう量インジケータ）

g、％(パーセント ) 表示

計量値を表示

処理中マーク
点滅中

   g%

インターバル出力
スタンバイモード

インターバル出力
モード稼動中
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４．計量 
 

単位（モード）の選択 

天びんで使用できるモードは、g（グラム）、pcs（個数モード）、％（パーセントモード）、

ct（カラット）、 （もんめ）の５種類です。 

 MODE  キーを押すと、表示の単位（モード）が切り替わります。 

例     
 

 
 

 

 

※1. 「カラット」は、宝石類を計量するときの単位で、１カラット＝0.2g です。 

 「もんめ」は、真珠を計量するときの単位で、１もんめ＝3.75g です。 

※2. 表示させる単位とその順番は内部設定であらかじめ登録することができます。 

詳しくは、「８．内部設定」の「単位登録の解説」を参照してください。 

 

 

基本的な計量（グラム、カラット、もんめ） 

 

①  MODE  キーを押し単位を選択します。（グラム、カラット、もんめ） 

 ここでは、例としてグラムを選択します。 

 

② 必要に応じて容器等を載せ、 RE-ZERO  キーを押し  0.00 g の表示に

します。（小数点の位置は機種により異なります） 

 

 

 

③ 計量物を載せ、安定マーク       表示後、計量値を読み取ります。 

 安定マーク点灯時に  PRINT  キーを押すと、計量値を外部に出力する

ことができます。 

※ プリンタ、パソコン、別売の周辺機器等が必要になります。 

 

④ 計量後、計量皿に載っているものを取り除いてください。 

 

 

 

メモ 

・  SAMPLE  キーを押すと最小表示の桁をオン／オフします。 

・ 容器等を載せた状態で  ON:OFF  キーを押し、計量スタート

した場合は、ゼロ表示からスタートします。 

 

計量皿からも
のを取り除く

計量物

計量皿

容器

ゼロ表示

安定マーク

計量皿

容器

表示オフ

ゼロ表示
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個数計量 

品物の個数を調べる計量方法です。基準となるサンプルの単位質量（１個の重さ）に対し、計量したものが

何個に相当するかを計算して表示します。この場合、サンプルの単位質量のバラツキが小さいほど、正確に

計数（品物の個数を計る）できます。また、以下に示すＡＣＡＩ機能を使用することで、計量しながらサン

プルの単位質量のバラツキを補正し、さらに計数精度を向上させることができます。 

※個数計量を行うサンプルの単位質量（１個の重さ）は、少なくても天びん最小表示の１０倍以上のもの

を対象とすることをお勧めします。 

※サンプルの単位質量のバラツキが大きい場合は、正確に個数計量できない場合があります。 

※個数計量の誤差が大きい場合の対策として、頻繁にＡＣＡＩを行う、複数回に分けて測定する、などの方

法を試してください。 

 
個数モードへの切替 
① MODE キーを押して単位を pcs にします。（pcs=個） 

 
単位質量の登録 
② SAMPLE キーを押し、単位質量登録モードに入ります。 

  ※登録モードでも MODE キーを押すと次のモードに切り替わります。 

③ さらに SAMPLE キーを押すと、登録時のサンプル数を変更できます。 

 （１０，２５，５０，１００，５個） 

※サンプルの単位質量は、通常多少のバラツキがあると考えられますので、

登録時のサンプル数が多いほうが正確に計数できます。 

④ 必要に応じて容器等を載せ、RE-ZERO キーを押し 25 0 の表示にしま

す。（２５個の例） 

 

⑤ 指定した数のサンプルを載せます。 

 

⑥ PRINT キーを押すと、計量値から計算した単位質量を登録して計数表示に

なります。 

 （２５個のとき 25  pcs  ） 

※ 載せられたサンプルの重量が軽すぎる（計数誤差が大きくなる）と判断

される場合は、サンプルの追加を指示してきますので、表示されたサン

プル数になるように追加して再度 PRINT キーを押してください。正常に

登録されれば計数表示になります。 

※   lo 表示は、単位質量が軽すぎることを示しています。そのサンプル

は単体では登録できません。例えば、最小表示０．０１ｇの機種をお使い

の場合、そのサンプルが１０個で０．０５ｇであれば１００個を１０個と

して登録すれば、表示個数を１０倍することで大まかな個数を知ること

ができます。 

 

 

 

 

 

 

pcs

pcs

pcs

pcs

pcs

計量皿

容器

サンプル
(25 個 )

次ページへつづく
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※ 個数計量を精度よく行う場合は、サンプルの単位質量（１個の重さ）は、

少なくても天びん最小表示の１０倍以上の物を対象とすることをお勧め

します。例えば最小表示０．０１ｇの機種をお使いの場合、お勧めする

サンプルの単位質量は０．１ｇ以上となります。 

※ 登録した単位質量は、電源を切っても記憶しています。 

 

個数モード（計数） 
⑦ 計数が可能です。 

安定マーク点灯時に PRINT キーを押すと、計量値(個数)を外部に出力するこ

とができます。 

※ プリンタ、パソコン、別売の周辺機器等が必要になります。 

 

ＡＣＡＩ 
ＡＣＡＩはサンプル数を増やし、サンプル１個１個のバラツキを平均化するこ

とにより誤差を少なくし、計数精度を自動で向上させる機能です。⑥の単位質

量登録した後、以下の⑧のステップへ進んでください。 

 

 

 

⑧ サンプルを少し追加すると処理中マークが点灯します。（誤動作を防ぐために３個以上追加してください。

また、載せ過ぎでは点灯しません。表示個数と同程度の個数を目安として追加してください。） 

⑨ 処理中マークが点滅している間はサンプルを動かさないでください。（精度を更新中です。） 

⑩ 処理中マーク消灯後、精度は更新されます。この作業を繰り返すごとに、計数精度はさらに向上します。

また、１００個を越えてからのＡＣＡＩの範囲は特に定めてありません。表示個数と同程度の個数を目

安として追加してください。 

⑪ ＡＣＡＩで使用したサンプルを全て降ろし、計数作業に入ります。 

 
 

（計量した個数を表示）

pcs

載せる

前ページから
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％計量モード（パーセント計量モード） 

基準となるサンプル重量を１００％とした場合、これに対し計量したものが何％に相当するかを表示します。

目標重量に「計り込む」場合や、試料のバラツキを調べるときに使います。 

％計量モードへの切替 
①  MODE  キーを押して単位を   %   にします。 

 

１００％質量の登録（パーセント計量の準備） 
②  SAMPLE  キーを押し、１００％質量登録モードに入ります。 

※登録モードでも  MODE  キーを押すと次のモードに切り替わります。 

 

 

 

③ 必要に応じて容器等を載せ、 RE-ZERO  キーを押し  100  0 % の表

示にします。 

 

 

 

 

④ １００％に相当するサンプルを載せます。 

 

 

⑤  PRINT  キーを押すと、１００％質量を登録してパーセントの値を表示

します。 100.00 %  
※１００％に相当するサンプルの重量が軽すぎて登録不可能の場合

は   lo   を表示します。そのサンプルは使用できません。 

※ 小数点の位置は１００％質量により変化します。 

※ 登録した値は電源を切っても記憶しています。 

 

パーセント計量 
⑥ パーセント計量が可能です。 

安定マーク点灯時に  PRINT  キーを押すと、計量値を外部に出力するこ

とができます。 

※ プリンタ、パソコン、別売の周辺機器等が必要になります。 
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統計演算機能 

計量値を統計処理し、結果を表示・出力する機能です。この機能を使用する場合は、下記に従って

内部設定に入り、「アプリケーション（ap fnc）」の「アプリケーション機能（apf）」を“2”に設

定する必要があります。 

表示・出力可能な演算項目は、データ数、合計、最大、最小、範囲（最大―最小）、平均、標準偏差、

変動係数です。これらの出力データは、内部設定「アプリケーション（ap fnc）」の「統計表示出

力選択（5taf）」により３段階に選択できます。 

※ 誤ったデータを入力してしまった場合でも、データ入力直後であれば、キー操作で取り消す

ことができます。 

※ 統計結果は、電源を切ることにより初期化されます（ ON:OFF  キーでは初期化されません）。 

※ 標準偏差、変動係数は、下記の式により算出されます。 

 

標準偏差＝ ただし、Xiはi番目の計量値、Nはデータ数。 

 

変動係数（ＣＶ）＝ 

 

（１）準備 

統計演算機能モードの切替（内部設定の変更） 
①  SAMPLE  キーを  ba5fnc  が表示されるまで押し続けます。 

 

 

②  SAMPLE  キーを数回押して  ap fnc  を表示させます。 

 

 

③  PRINT  キーを押して  apf 0  を表示させます。 

 

 

④  RE-ZERO  キーを押して  apf 2  を表示させます。 

 

統計演算で出力を選択する場合は、⑤に進んでください。 

そのまま、設定を記憶させる場合は、⑦に進んでください。 

統計演算機能を解除する場合は、 RE-ZERO  キーを押し

て  apf 0  に戻します。 
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統計演算出力の選択 
⑤  SAMPLE  キーを押して  5taf 0  を表示させます。 

 

⑥  RE-ZERO  キーを押して、任意の設定値に変更します。 

 表示例では、データ数、合計、最大、最小、範囲（最大―最小）、

平均の出力が選択されています。 

設定値 内容 

 0 データ数、合計 

 1 
データ数、合計 
最大、最小、範囲（最大―最小）、平均 

 2 
データ数、合計 
最大、最小、範囲（最大―最小）、平均 
標準偏差、変動係数 

 

⑦  PRINT  キーを押して記憶させます。 

 

⑧  CAL  キーを押すと計量表示に戻ります。 

 

 

計量単位の選択 
⑨ 統計演算機能で使用する単位を MODE  キーで選択します。 

※ データが入力された後は、 MODE  キーによる単位選択はできません。

この場合は、統計データクリア（１６ページ）を行い、全てのデータ

を消去してから、 MODE  キーで単位を選択してください。 

※ 電源投入時から統計単位機能を有効にする場合は、内部設定の

「単位登録（Unit）」で使用する単位を設定しておくと便利です。 

 

（２）使い方 

統計データの追加 
次のキーで統計演算機能を操作します。 

 MODE  キー ・ 計量値が入力されている場合は、押すたびに、計量表示、統計表示、データ操作と

表示内容を変更します。 

計量値数が入力されていない場合は、単位（モード）を変更します。 

 SAMPLE  キー ・ 計量表示時は最小表示の桁をオン／オフします。 

 RE-ZERO  キー ・ 計量表示時は表示値をゼロにします。 

 PRINT  キー ・ 計量表示時はデータ番号と計量値を出力し、表示の計量値を統計処理に加えます。

（出力は、データ番号が付加されるため、内部設定のデータフォーマット（２８ペ

ージ）で設定したフォーマットと異なります。） 

 ・ 統計結果の表示中は、統計結果を出力します。（出力は、内部設定のデータフォー

マット（２８ページ）で設定したフォーマットと異なります。） 

 CAL  キー ・ データ操作表示、結果表示から計量表示に戻ります。 
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①  RE-ZERO  キーを押して、表示をゼロにします。 

② 計量皿に計量物を載せます。 

③ 安定マークが点灯したら、 PRINT  キーを押して、表示の計量

値を統計処理に加えます。表示左上のデータ数が１増えます。 

④ 計量ごとに手順①～③を繰り返します。 

 

 

 

 

 

 

 

統計結果の表示と出力（データ数が１つ以上の場合） 
⑤  MODE  キーを押すたびに、「統計表示出力選択

（5taf）」で設定された統計結果に続き、 CanCel 、 

 Clear  が表示されます。 

※ データ数が１つの場合は、標準偏差と変動係数は  

- - - - - - -  を表示します。 

※ 平均がゼロの場合は、変動係数は  

-- - - - - - -  を表示します。 

※ 表示左上のシンボルで、表示中の演算内

容が示されます。 

シンボル 演算内容 

SUM 合計 

MAX 最大 

MIN 最小 

R 範囲（最大―最小） 

AVE 平均 

SD 標準偏差 

CV 変動係数 

 

⑥ 統計結果表示中に、 PRINT  キーを押すと、統計結果が

出力されます。   

 

 

 

 

 

出力例 
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（３）最新データの削除 
誤ったデータを入力した際に、データを統計処理から除外します。削除

されるのは、最後に入力したデータ１つのみで、２つ以前のデータは削

除できません。 

 

① 計量表示中に  MODE  キーを押し、さらに  SAMPLE  キー

を押して  CanCel  を表示させます。 

 

 

 

 

②  PRINT  キーを押して  Can no  を表示させます。 

 

 

 

③  RE-ZERO  キーを押して  Can go  を表示させます。 

④  PRINT  キーを押すと最新データが統計処理から除外さ

れ、計量表示のデータ数が１つ減ります。 

 

 

 

 

（４）統計データのクリア 
統計データを全て消去し、データ数をゼロにします。 

 

① 計量表示中に  MODE  キーを押し、さらに  SAMPLE  キー

を押して  Clear  を表示させます。 

 

 

 

 

 

②  PRINT  キーを押して  Clr no  を表示させます。 

 

 

 

③  RE-ZERO  キーを押して  Clr go  を表示させます。 

 

 

④  PRINT  キーを押すと、統計データが初期化されます。 

計量表示のデータ数がゼロになります。 
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統計演算機能の使用例（調配合の例） 

ここでは、統計演算機能の使用例として、薬品等複数の成分を調配合する場合に、

天びんとプリンタを使用して調配合の記録を作成する方法を示します。 

この例の構成は、ＦＸ－３０００i ＷＰとＡＤ－８１２１Ｂ（ダンププリントモード）

がＲＳ－２３２Ｃで接続されています。 
 

（１）準備 

内部設定の変更 
変更点 ・統計演算機能を有効にする 

 ・データ出力後のオートリゼロを有効にする 

 

 

統計演算機能を有効にする 
① データ内部設定メニューに入ります。 

 SAMPLE  キーを  ba5fnc  が表示されるまで押し続けます。 

 

② アプリケーション機能を選択します。 

 SAMPLE  キーを数回押して  ap fnc  を表示させ、 

 PRINT  キーを押して  apf 0  を表示させます。 

 

③ アプリケーション機能を“2”（統計演算機能）に変更します。 

 RE-ZERO  キーを押して  apf 2  を表示させます。 

 PRINT  キーを押して変更を確定します。 end 表示後  

 ba5fnc  が表示されます。 

 

 

データ出力後のオートリゼロを有効にする 
④ データ出力後のオートリゼロを選択します。 

 SAMPLE  キーを数回押して  dout  を表示させ、 

 PRINT  キーを押して  prt 0  を表示させます。 

その後、 SAMPLE  キーを数回押して  ar-d 0  を表示さ

せます。 

 

⑤ データ出力後のオートリゼロを有効にします。 

 RE-ZERO  キーを押して  ar-d 1  を表示させます。 

その後、 PRINT  キーを押して変更を確定します。 

 end  表示後 15if  が表示されます。 

 

計量表示に戻る 
⑥  CAL  キーを押して計量表示に戻ります。 
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（２）使い方 
 

①  RE-ZERO  キーを押して表示をゼロにします。 

 

 

 

 

② 容器を天びんに載せ、 PRINT  キーを押し  0.00 g の表

示にします。（風袋重量の登録） 

 外部出力機器が接続してある場合は、データを出力します。 

 

 

 

 

 

③ 調合成分１を計り、 PRINT  キーを押し  0.00 g の表示

にします。（調合成分１の重量の登録） 

 外部出力機器が接続してある場合は、データを出力します。 

 

 

 

 

 

 

④ 調合成分２を計り、 PRINT  キーを押し  0.00 g の表示

にします。（調合成分２の重量の登録） 

外部出力機器が接続してある場合は、データを出力します。 

 

⑤ さらに調合成分がある場合は、４項の手順を繰り返します。 

 

 

⑥ 調合完了後、 MODE  キーを押し、統計結果を表示させ

ます。 

 

⑦  PRINT  キーを押すと、風袋を含めたデータの登録数と

総重量が外部機器に出力されます。 

 

 外部機器出力例 
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５．計量スピードの変更 
 

簡単な操作で計量スピードを変更し、天びんを設置した場所の環境（振動や風の影響）に合わせることが

できます。 

 

表示 内容 

FAST 
応答は速いが、振動や風に弱い。 
試料の計り込みに向いています。 

MID.  

SLOW 
応答は遅いが、振動や風に強い。 
安定した表示が必要な場合に向いています。 

 

 

①  MODE  キーを RESPONSE が表示されるまで押し続け、

表示したならキーを離します。 

 

②  MODE  キーを押して設定を選択します。 

 （FAST、MID. または、SLOW の何れかを選択します。） 

 

③ 放置する、または  PRINT  キーを押すと  end  を表示し

計量表示に戻り、一定時間更新した状態を表示します。 

 

 

メモ 
計量スピードを設定すると、内部設定「環境・表示（ba5fnc）」
の「応答特性（Cond）」と「表示書換周期（5pd）」が下記の表

のように変更になります。 

表示 Cond（応答特性） 5pd（表示書換周期） 

FAST 0 2 

MID. 1 0 

SLOW 2 0 

 

上記以外の組み合わせで使用する場合は、内部設定にて個別に設

定してください。 
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６．キャリブレーション（天びんの校正） 

キャリブレーション 
校正分銅を使って天びんを校正します。 

 

キャリブレーション・テスト 
校正分銅を使って計量の正確さを確認した結果を出力します。 

※ 校正は行いません。 

 

キャリブレーションの注意 
 キャリブレーション時には、付属の小型風防を必ず使用してください。（ＦＺ－i ＷＰシリーズ全機種/

ＦＸ－１２０i ＷＰ/２００i ＷＰ/３００i ＷＰ） 

 キャリブレーション中は特に振動、風、温度変化に注意してください。 

 キャリブレーションおよびキャリブレーション・テストでは、ＧＬＰに対応した保守記録の出力が行え

ます。ＧＬＰの保守記録を出力するには、内部設定「データ出力（dout）」の「ＧＬＰ出力（info）」
を設定する必要があります。ＧＬＰ出力にはパソコンまたはオプション・プリンタが必要です。 

 なお、キャリブレーション・テストは、ＧＬＰに対応した保守記録の出力を設定しているときのみ有効

な機能です。 

 

校正分銅を使用するときの注意 
 キャリブレーションで用いる分銅の正確さがキャリブレーション後の天びんの精度を左右します。 

 キャリブレーションやキャリブレーション・テストに使用する分銅は、下の表から選んでください。 

機種 使用可能な校正分銅 入力可能な器差範囲 

FZ-120i WP / FX-120i WP  100g*､ 50g 

FZ-200i WP / FX-200i WP  200g*､ 100g 

FZ-300i WP / FX-300i WP  300g､ 200g*､ 100g 

 -0.050g ～ +0.050g 

FZ-1200i WP / FX-1200i WP  1000g*､ 500g 

FZ-2000i WP / FX-2000i WP  2000g*､ 1000g 

FZ-3000i WP / FX-3000i WP  3000g､ 2000g*､ 1000g 

 -0.50g ～ +0.50g 

 * は出荷時設定 

 

表示 
「天びんが校正データを取り込んでいるマーク」です。表示しているときは振

動や風などを天びんに与えないようにしてください。 
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ワンタッチ・キャリブレーション (FZ- iWP シリーズの内蔵分銅によるキャリブレーション） 

内蔵している校正用分銅を使用して、ワンタッチ操作で天びんを校正（調整）します。 

（ＦＸ－i ＷＰシリーズは、ワンタッチ・キャリブレーション機能はありません。） 

 

注意 水平器の気泡が、赤い円の中心にくるように足コマを回して天びんの水平を合わせてください。 

 水平調整が不十分であると、ワンタッチ・キャリブレーションの結果に誤差の発生することが

あります。 

 

① 計量皿上に何も載せずに３０分以上、通電してください。 

 

② 小型風防を載せて  CAL  キーを押すと  Calin  を表示し、内蔵分銅を使って自動的にキ

ャリブレーションを開始します。周囲の風や振動に注意してください。 

 

③ ＧＬＰ出力を設定している場合、キャリブレーション後に「校正実行記録」を出力します。 

 （内部設定のＧＬＰ出力（info）を参照。） 

 

④ キャリブレーションを終了すると自動的に計量表示に変わります。 

 

 

※ 内蔵分銅について 

 内蔵分銅も使用環境、経年変化等により質量変化を起こす可能性があります。 

ＦＸ－i ＷＰシリーズでは、外部分銅（お手持ちの分銅）を基準に、内蔵分銅を補正することができ

ます（内蔵分銅の調整）。より適切な計量管理を行うには、外部分銅（お手持ちの分銅）を利用し、

内蔵分銅値を定期的に確認されることをお勧めします。 
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お手持ちの分銅によるキャリブレーション 

校正分銅を使ってキャリブレーションします。 

① 計量皿に何も載せずに３０分以上通電してください。 

 

②  CAL  キーを押し続けます。 Calout  が表示さ

れたら、キーから指を離します。 

 

③ 校正分銅（２０ページの校正分銅が使用可能）を設定する場合、 

 SAMPLE  キーを押し④へ進んでください。 

 校正分銅を変更しない場合、⑤へ進んでください。 

 

 

④ 次のキーで校正分銅値を設定します。 

 SAMPLE  キー 全桁点滅（校正分銅の選択）と下２桁

点滅（器差の選択）を切り替えます。 

 RE-ZERO  キー（＋）、 MODE  キー（－） 

 使用する校正分銅（全桁点滅時）また

は器差（下２桁点滅時）を変更します

（２０ページ参照）。 

 PRINT  キー 変更した校正分銅を登録します。登録し

た値は電源を切っても記憶しています。 

 CAL  キー 設定を中断します（  Cal 0  表示に

戻ります）。 

 

 

⑤ 計量皿に何も載せていないことを確認して  PRINT  キーを押して

ください。ゼロ点を計量します。振動などを加えないでください。 

 

 

 

⑥ 計量皿に校正分銅を載せ  PRINT  キーを押してください。分銅

を計量します。振動などを加えないでください。 

 

⑦ 計量皿から分銅を取り除きます。 

 

⑧ キャリブレーション後、ＧＬＰ出力を設定している場合、「校正実

行記録」を出力します。 

 

⑨ 自動的に計量表示に戻ります。 

 

⑩ 校正分銅を再度載せて、設定値±２デジットであることを確認し

ます。 

入らない場合は、周囲環境に注意して、①からもう一度やり直し

てください。 
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お手持ちの分銅によるキャリブレーション・テスト 

校正分銅を使って計量の正確さを確認するとともに、その結果を出力します。 

ＧＬＰに対応した保守記録の出力を設定しているとき（dout info 1
または2）にのみ有効な機能です。（校正は行いません） 

① 計量皿に何も載せずに３０分以上通電してください。 

 

②  CAL  キーを押し続けます。 CC out  が表示され

たらキーから指を離します。 

 

③ 校正分銅（２０ページの校正分銅が使用可能）を設定す

る場合、 SAMPLE  キーを押し④へ進んでください。 

校正分銅を変更しない場合、⑤へ進んでください。 

 

④ 次のキーで校正分銅値を設定します。 

 SAMPLE  キー 全桁点滅（校正分銅の選択）と下２桁

点滅（器差の選択）を切り替えます。 

 RE-ZERO  キー（＋）、 MODE  キー（－） 

 使用する校正分銅（全桁点滅時）また

は器差（下２桁点滅時）を変更します  

（２０ページ参照）。 

 PRINT  キー 変更した校正分銅を登録します。登録し

た値は電源を切っても記憶しています。 

 CAL  キー 設定を中断します。 

（  CC 0  表示に戻ります） 

 

⑤ 計量皿に何も載せていないことを確認して  PRINT  キー

を押してください。ゼロ点を計量します。振動などを加え

ないでください。 

 

 

⑥ ゼロ点の計量値を数秒間表示します。計量皿に校正分銅を

載せ  PRINT  キーを押してください。分銅を計量します。

振動などを加えないでください。 

 

 

 

 

⑦ 分銅の計量値を数秒間表示します。 

計量皿から分銅を取り除きます。 

 

⑧ 「校正状態」を出力します。 

 

⑨ 自動的に計量表示に戻ります。 
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内蔵分銅値の補正 1（FZ-iＷＰシリーズのみ） 

 お手持ちの分銅を基準に内蔵分銅値を補正する方法です。 
内蔵分銅にて校正後、お手持ちの分銅を載せて補正量を求め、補正量を天びんに数値入力します。 

 補正の基準値及び補正範囲は下表の通りです。 

機 種 補正基準値 補正範囲 

FZ-120iWP    100 g 

FZ-200iWP  FZ-300iWP   200 g 
±0.050 g 

FZ-1200iWP   1 kg 

FZ-2000iWP FZ-3000iWP  2 kg 
±0.50 g 

 

設定方法 
 例ではＦＺ-１２０iＷＰでお手持ちの１００.０００ｇの分銅を用いて、+０.００３ｇ／１００ｇの補正を行い

ます。お手持ちの分銅が５０ｇで+０.００３ｇの補正を行う場合は、補正基準値１００ｇに合わせて補正量
は+０.００６ｇとなります。 

 

 

 

 

 
 
① ワンタッチ・キャリブレーションを行った後、お手持ちの分銅を載せて補正値を

確認します。 
 
② 内蔵分銅値の補正は、出荷時設定では実行できないようになっています。 

「７.機能選択と初期化」を参照して、内部設定の変更と内蔵分銅値の補正を可
能な状態にしてください。 

 
③ 計量モードにて  SAMPLE  キーを押し続け    を表示させます。 
 
 
 
④    が表示するまで  SAMPLE  キーを数回押します。 
 
⑤  PRINT  キーを押し、次のキーで選択してください。 

  RE-ZERO  キー ........補正値を変更（＋1）します。 

  MODE  キー ..............補正値を変更（－1）します。 

  PRINT  キー ..............登録し、次の項目を表示します。 

  CAL  キー ...................キャンセルし、次の項目を表示します。 
 
⑥  CAL  キーを押してください。計量表示に戻ります。 
 
⑦  CAL  キーを押し、内蔵分銅によるキャリブレーションを行います。 
 
⑧ お手持ちの分銅を載せて、正しく補正されたこと（｢１５.仕様｣の｢内蔵分銅

による調整後の精度｣の値以内であること）を確認してください。正しく補正

されない場合、再度補正値を調整してください。 

 

 

 

 

 

 

補正値の表示 
＋50デジットの次は、 
－50デジットになります。

数回押す 

押し続
ける 

内蔵分銅値を+0.003 g／100 g補正

し、内蔵分銅によるキャリブレーシ

ョンを行います。 

同じ分銅で計量 

100.000 g 100.003 g 
お手持ちの分銅に 
合わせて補正した値 
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 内蔵分銅値の補正 2（FZ-iＷＰシリーズのみ） 
 お手持ちの分銅を基準に内蔵分銅値を補正する方法です。 

お手持ちの分銅にて校正後、天びんが自動で内蔵分銅の載せ降ろしを行い、内蔵分銅値を補正します。 

 使用可能な校正分銅は下表の通りです。補正した値はＡＣアダプタを抜いても記憶しています。 

機 種 使用可能な校正分銅(お手持ちの分銅) 入力可能な器差範囲 

FZ-120iWP  100 g* 50 g 

FZ-200iWP  200 g* 100 g 50 g 

FZ-300iWP  300 g 200 g* 100 g 50 g 

-0.050 g ～ +0.050 g 

FZ-1200iWP 1000 g* 500 g 

FZ-2000iWP 2000 g* 1000 g 500 g 

FZ-3000iWP 3000 g 2000 g* 1000 g 500 g 

 -0.50 g ～ +0.50 g 

 * は出荷時設定 

設定方法 
① 内蔵分銅値の補正は、出荷時設定では実行できないようになっています。「７.

機能選択と初期化」を参照して、内部設定の変更と内蔵分銅値の補正を可能な状
態にしてください。 

 
② 計量モードにて  SAMPLE  キーを押し続け    を表示させます。 
 
③    が表示するまで  SAMPLE  キーを数回押します。 

   が表示しない場合、①を行います。 
 
④  PRINT  キーを押すと、   を表示します。 

「お手持ちの分銅によるキャリブレーション」を参照してキャリブレーショ
ンを行います。 

 

 

 

 

 

 
 
 
⑤ キャリブレーションが終了すると    が表示されます。 

分銅を降ろし、小型風防を載せて準備が完了したら  PRINT  キーを押し
ます。 

 
⑥    表示となり、自動的に内蔵分銅値の補正を行います。 
 
⑦ 内蔵分銅値の調整が終了すると、   が表示され、調整後の内

蔵分銅で自動的にキャリブレーションを行います。 
 
⑧    が表示され、計量モードに戻ります。 
 
⑨ 補正に使用した分銅を載せて正しく補正されたこと（「１５.仕様」

の「内蔵分銅による調整後の精度」の値以内であること）を確認
してください。正しく補正されない場合、再度手順②からの作業
を行ってください。（補正中は外乱に気をつけてください） 

お手持ちの分銅によるキ
ャリブレーション中

内蔵分銅でキャリ 
ブレーション中 

内蔵分銅値調整中

小型風防を付ける 

分銅を
載せる 

数回押す 

押し続
ける 

分銅を降ろす 
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７．機能選択と初期化 
 

機能選択 

天びんは不用意に変更されては困るデータを記憶しています。それらのデータを保護する目的で

「機能選択スイッチ」が設けられ、「変更禁止」または「変更可能」を選択できます。「変更禁止」

にすると、その機能に入ることができないので、不用意な変更を防げます。 

 

「機能選択のスイッチ」（種類）は、下表の通りです。 

 ＦＺ－i ＷＰシリーズ ＦＸ－i ＷＰシリーズ 

機能選択

のスイッチ 

・ 内部設定 
・ 内蔵分銅によるキャリブレーション 
 （ワンタッチ・キャリブレーション） 
・ お手持ちの分銅によるキャリブレーション 
・ 内蔵分銅の値の調整 

・ 内部設定 
・ キャリブレーション 

 

設定方法 
① 表示をオフします。 

②  PRINT  と  SAMPLE  キーを押しながら  ON:OFF  キーを押すと   p5   を表示します。 

③  PRINT  キーを押し、次のキーで機能を選択してください。 

 SAMPLE  キー 点滅中の桁（スイッチ）を選択します。 

 RE-ZERO  キー 点滅中のスイッチの状態を選択します。 

 0 変更禁止／使用不可 

 1 変更可能／使用可能 

 PRINT  キー 登録し、計量表示に戻ります。 

 CAL  キー 操作をキャンセルします。 

 

 

（ＦＺ－i ＷＰシリーズ出荷時の表示） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内部設定
　0　内部設定を禁止します。

　1　内部設定を変更可能にします。

内蔵分銅によるキャリブレーション（ワンタッチ・キャリブレーション）
　0　内蔵分銅によるキャリブレーションを禁止します。

　1　内蔵分銅によるキャリブレーションを使用可能にします。

お手持ちの分銅によるキャリブレーション
　0　お手持ちの分銅によるキャリブレーションを禁止します。

　1　お手持ちの分銅によるキャリブレーションを使用可能にします。

機能なし

内蔵分銅の値の調整
　0　内蔵分銅の値の調整を禁止します。

　1　内蔵分銅の値の調整を変更可能にします。
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（ＦＸ－i ＷＰシリーズ出荷時の表示） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初期化 

天びんの各設定値を工場出荷時の値に戻す機能です。 

初期化される内容は次の通りです。 

 校正データ 

 内部設定 

 単位質量（個数モード）、１００％質量値（パーセント計量モード） 

 校正分銅値 

 機能選択の状態 

 統計演算データ 

 内蔵分銅値（ＦＺ－i ＷＰシリーズのみ） 

 

注意 初期化後、必ず校正を実行してください。 

 

設定方法 
① 表示をオフします。 

②  PRINT  と  SAMPLE  キーを押しながら  ON:OFF  キー

を押すと  p5  を表示します。 

 

 

③  SAMPLE  キーを押して   Clr   の表示にします。 

 

 

④  PRINT  キーを押します。 

（キャンセルする場合は  CAL  キーを押します） 

 

 

⑤  RE-ZERO  キーを押します。 

 

 

⑥  PRINT  キーを押すと初期化を実行します。 

 実行後、計量表示になります。 

 

内部設定
　0　内部設定を禁止します。
　1　内部設定を変更可能にします。

機能なし

キャリブレーション
　0　校正分銅によるキャリブレーションを禁止します。
　1　校正分銅によるキャリブレーションを使用可能にします。

機能なし

機能なし　

押しながら 押す
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８．内部設定 
内部設定では、天びんの動作機能、通信などの設定および変更ができます。設定値は、ＡＣアダプタ

を抜いても記憶されています。 

内部設定のメニュー構造は、下図の例のように分類項目と設定項目の２層からなり、各設定項目には

１つの設定値が登録されています。各設定項目で有効になる設定値は、最後に表示した設定値です。

更新した設定値が天びんの動作に反映されるのは、  PRINT  キーを押した後です。 

 

設定例とメニュー構造  「データ出力モード」を「オートプリントモードＡ」に設定し、 

 「オートプリント幅」を「１００デジット」に設定する例。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意 設定と使用条件（使用環境）によっては正しく動作しない場合がありますので、変更内容を

確かめて変更してください。 

 

 

内部設定の表示と操作キー 

 
「〇」マークは現在有効になっている設定値に表示されます。 

 

計量表示で押し続けると内部設定メニューに入ります。（分類項目を表示） 

分類項目または、設定項目を選択します。 

 
設定値を変更します。 

 

分類項目から設定項目に入ります。 

設定値を登録し、次の分類項目に進みます。 

 

設定項目を表示中は、設定をキャンセルし次の分類項目に進みます。 

分類項目を表示中は、内部設定を終了し、計量表示になります。 
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項目一覧 
分類項目 設定項目 設定値 内容・用途 

 0 
 1 

Cond 
応答特性 

 2 

応答が速い、振動に弱い FAST 
 MID. 
応答が遅い、安定した表示 SLOW 

ホールドオン機能(Hold 1)のと
き、平均化時間の設定と兼用。 

 0 

 1 5t-b 
安定検出幅 

 2 

厳密に判定 （±1 デジット） 
 
 
緩やかな判定 （±3 デジット） 

一定時間内の計量表示の変動幅が
基準値未満なら安定マークを表示。 
ホールドオン機能(Hold 1)のとき、
平均化幅の設定と兼用。 

 0 オフ Hold 
ホールド機能  1 オン 

動物計量時、安定時に表示をﾎｰﾙﾄﾞ
する機能。オン時 ANIMAL 点灯。 

 0 オフ 

 1 通常 

 2 少し強い 
trc 
ゼロトラック 

 3 強い 

ゼロ点を追尾して表示をゼロに保
つ機能。 

 0 5 回/秒 

 1 10 回/秒 
5pd 
表示書換周期 

 2 20 回/秒 

表示の更新周期。 

 0 ． （ポイント） pnt 
小数点  1 ， （カンマ） 

小数点の形状。 

 0 オフ p-on 
オートパワーオン  1 オン 

ＡＣアダプタを接続すると計量
モードからスタートする。 

 0 オフ poff 
オートパワーオフ  1 オン（10分） 

10 分間操作しないと、自動的に
表示オフする。 

 0 表示する rng 
計量ｽﾀｰﾄ時の最小表示  1 表示しない 

 

 0 鳴らさない 

ba5fnc 
環境･表示 

beep 
ビープ  1 鳴らす 

キー操作時のビープ音 

Cl adj * 
時計 「日付・時刻の確認と設定方法」を参照。 

日付・時刻の確認・調整をする。日付・
時刻はＧＬＰ出力時に使用されます。 

 0 比較しない 

 1 安定時・オーバ時に比較する
（ゼロ付近を除く） 

 2 安定時・オーバ時に 
比較する（ゼロ付近を含む） 

 3 常に比較する 
（ゼロ付近を除く） 

Cp 
コンパレータ 
モード 

 4 常に比較する 
（ゼロ付近を含む） 

 

 0 オフ bep_ 
ＬＯブザー  1 オン 

 0 オフ bep- 
ＯＫブザー  1 オン 

 0 オフ 

Cp fnc 
コンパレータ 

bep- 
ＨＩブザー  1 オン 

 

Cp Hi 
上限値の設定 
Cp lo 
下限値の設定 

「コンパレータの解説」を参照。  

 * はＦＺ－i ＷＰシリーズのみ      は出荷時設定です。 
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分類項目 設定項目 設定値 内容・用途 

 0 キーモード 
安定表示のとき  PRINT  キー
でデータ出力する。 

 1 オートプリント Ａモード 
（基準＝ゼロ点） 

ゼロ点から ap-pと ap-b 
による範囲を越え安定表示した
ときデータ出力する。 

 2 オートプリント Ｂモード 
（基準＝前回の安定値） 

基準より ap-pと ap-b 
による範囲を越え安定表示した
ときデータ出力する。 

 3 ストリームモード 連続してデータを出力する。 

 4 キーモード Ｂ（即時） 
 PRINT  キーで、安定・非安定
に関わらすデータ出力する。 

 5 キーモード Ｃ（安定時） 
PPRINT  キーで、安定であれば
即時、非安定であれば安定後デ
ータ出力する。 

prt 
データ出力モード 

 6 インターバル出力モード インターバル出力モードを使用する。 

 0 プラスのみ 表示が基準より大きい。 

 1 マイナスのみ 表示が基準より小さい。 
ap-p 
オートプリント極性 

 2 両極性 基準との大小に関係なく。 

 0 １０デジット 

 1 １００デジット 
ap-b 
オートプリント幅 

 2 １０００デジット  

基準と表示との差分を指定。 

 0 表示書換え毎 

 1 ２秒毎 

 2 ５秒毎 

 3 １０秒毎 

 4 ３０秒毎 

 5 １分毎 

 6 ２分毎 

 7 ５分毎 

int 
インターバル時間 

 8 １０分毎 

インターバル出力モードを使用
するときのインターバル時間を
設定する。 
（prt 6のときの設定） 

 0 行わない 5-id 
ＩＤナンバ付加  1 行う 

データ出力時、ＩＤナンバの出力
の選択。 

 0 日付・時刻を出力しません。（出荷時設定） 

 1 時刻を出力します。 

 2 日付を出力します。 
5-td * 
時刻・日付付加 

 3 日付・時刻を出力します。 

 0 空けない pU5e 
データ出力間隔  1 １.６秒空ける 

出力の間隔を選択します。 

 0 行わない at-f 
オートフィード  1 行う 

データ出力後の自動紙送りの 
選択。 

 0 出力しない 

 1 ＡＤ－８１２１フォーマット 
info 
ＧＬＰ出力 

 2 汎用フォーマット 

ＧＬＰに関する出力方法の選択。 

 0 行わない 

dout 
データ出力 

ar-d 
ﾃﾞｰﾀ出力後のｵｰﾄﾘｾﾞﾛ  1 行う 

データ出力後、自動でリゼロを 
かける機能。 

  * はＦＺ－i ＷＰシリーズのみ    は出荷時設定です。 
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分類項目 設定項目 設定値 内容・用途 

 0  ６００ｂｐｓ 

 1 １２００ｂｐｓ 

 2 ２４００ｂｐｓ 

 3 ４８００ｂｐｓ 

 4 ９６００ｂｐｓ 

bp5 
ボーレート 

 5 １９２００ｂｐｓ 

 

 0 ７ビットＥＶＥＮ 

 1 ７ビットＯＤＤ 
btpr 
ビット長、パリティ 

 2 ８ビットＮＯＮＥ 

 

 0 ＣＲ ＬＦ Crlf 
ターミネータ  1 ＣＲ 

ＣＲ：ASCII コード 0Dh  
ＬＦ：ASCII コード 0Ah  

 0 Ａ＆Ｄ標準フォーマット 

 1 ＤＰフォーマット 

 2 ＫＦフォーマット 

 3 ＭＴフォーマット 

 4 ＮＵフォーマット 

type 
データフォーマット 

 5 ＣＳＶフォーマット 

「データフォーマットの解説」
を参照。 

 0 制限なし t-Up 
コマンドタイムアウト  1 １秒間の制限あり 

コマンド受信中の待ち時間を選
択。 

 0 出力しない 

5if 
シリアルイン 
タフェース 

erCd 
ＡＫ、エラーコード  1 出力する 

ＡＫ：ASCII コード 06h  

 g グラム 

pcs 個数 

 ％ パーセント 

 ct カラット 

Unit 
単位（モード）登録 

  もんめ 

｢単位登録の解説｣を参照。 

id 
ID ナンバの設定 

「９．ＧＤＰとＩＤナンバ」を参照。 

 0 通常計量モード 

 1 ひょう量インジケータ 
apf 
アプリケーション
機能  2 統計演算機能 

 

 0 データ数、合計 

 1 データ数、合計、最大、最小、
範囲（最大―最小）、平均 

ap fnc 
アプリケー
ション 5taf 

統計表示出力選択 
 2 

データ数、合計、最大、最小、
範囲（最大―最小）、平均、
標準偏差、変動係数 

 

C5 in 1 * 
内蔵分銅値の補正１ 
C5 in 2 * 
内蔵分銅値の補正２ 

「６．キャリブレーション」を参
照。 

「機能選択」と関連します。 
通常は表示しません。 

 * はＦＺ－i ＷＰシリーズのみ   は出荷時設定です。「デジット」は、最小表示の単位。 

 

注意 ボーレートによっては、表示書換ごとのデータを全て出力できない場合があります。 

 表示書換周期を２０回／秒で使用する場合は、ボーレートを４８００ｂｐｓ以上にしてください。 
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環境・表示の解説 

応答特性（Cond）の特性と用途 
荷重の変動に対し鋭敏に表示が反応します。 

粉末や液体の計り込み、きわめて軽い試料の計量や、計量値の安定度よりも作業能率

を優先する場合、設定値を小さくします。設定後 FAST と表示されます。 

荷重の変動に対してゆっくりと表示が変化します。 

使用環境等により計量値が安定しにくい場合、設定値を大きくします。設定後 SLOW 

と表示されます。 

※ホールド機能をオンしている場合は、平均化時間の設定を兼ねます。 

安定検出幅（5t-b）の特性と用途 
計量値が安定したと判定するための設定です。一定時間内の計量値の変動幅が設定値以下になると安

定マークを表示し計量値の出力を行います。この設定はオートプリントに影響します。 

計量値が十分安定しないと安定マークを表示せず、少しの計量値の変動でも安定マー

クが消えます。 

厳密に計量する場合、設定値を小さくします。 

荷重の微少微動に対して反応しにくくなります。 

使用環境等により計量値が安定しにくい場合、設定値を大きくします。 

※ホールド機能をオンしている場合は、平均化幅の設定を兼ねます。 

ホールド機能（Hold）の特性と用途（動物計量） 
動いている動物などを計量するための機能です。計量値がゼロから一定範囲（動物計量範囲）以上で、変動

が「平均化幅」以内で一定時間（「平均化時間」）経過したとき処理中マークを点灯させ、そのときの平均値

を計量結果として固定表示します。計量した動物を降ろすと、自動的に表示がゼロになります。設定をオン

「1」にして単位が個数モード以外のときに機能します。（動物計量マーク ANIMAL 点灯）平均化時間と平

均化幅は内部設定「応答特性（Cond）」と「安定検出幅（5t-b）」で設定します。 

動物計量範囲 

FZ-120i WP 
FZ-200i WP 
FZ-300i WP 
FX-120i WP 
FX-200i WP 
FX-300i WP 

0.200g 以上 

FZ-1200i WP 
FZ-2000i WP 
FZ-3000i WP 
FX-1200i WP 
FX-2000i WP 
FX-3000i WP 

2.00g 以上 

 

平均化時間  平均化幅 

Cond 0  5t-b 0 
Cond 1  5t-b 1 
Cond 2 

2 秒(能率優先) 

4 秒   

8 秒(正確さ優先)  5t-b 2 

平均化幅 小 

 

平均化幅 大 
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ゼロトラック（trc）の特性と用途 
表示がゼロのとき、使用環境の影響等によりゼロ点が微少変動する場合、自動的にゼロ点を追尾して

ゼロ表示を維持する機能です。計量値が数デジットの場合、ゼロトラックをオフにしたほうが正確に

計量できます。「デジット」は、最小表示の単位。 

ゼロトラックを使用しない。「例 計量値が0.02 g の場合、trc0に設定する」 

ゼロトラックを使用する。ゼロ点の追尾は通常 

         〃 ゼロ点の追尾は少し強い 

         〃 ゼロ点の追尾は強い 

表示書換周期（5pd）の解説 
表示の更新速度（書換周期）の設定です。この設定は「ボーレート」、「データ出力間隔」等とともに

ストリームモードの動作状態に影響します。 

※この設定は、計量スピードの変更により自動で選択されます。 

小数点（pnt）の解説 
表示および出力の小数点の形状を選択します。 

オートパワーオン（p-on）の解説 
ＡＣアダプタから電源を投入したとき、 ON:OFF  キーを押さなくても自動的に計量表示になる設定

です。天びんを自動機器に組み込んでいる場合などに使用します。ただし、正しく計量するには電源

投入後３０分以上の通電が必要です。 

オートパワーオフ（poff）の解説 
電源がオンの状態で一定時間（約１０分間）、何も操作されない状態が続くと自動的に表示のみをオフ

とする機能です。 

 

データ出力の解説 

内部設定「データ出力モード（prt）」は、ＲＳ－２３２Ｃへデータを出力するときの動作に適用されます。 

キーモード 
安定マークを表示しているとき、 PRINT  キーを押すと計量値を１回出力します。 

このとき表示を１回点滅させ出力したことを知らせます。 

必要な設定  dout  prt 0  キーモード 

オートプリント Ａモード 
計量値が基準の「ゼロ表示」より「オートプリント極性」と「オートプリント幅」で指定した範囲を

越え、かつ安定マークを表示したとき、計量値を１回出力します。また、安定マークを表示している

とき、 PRINT  キーを押すと計量値を１回出力します。このとき表示を１回点滅させ出力したこと

を知らせます。 

必要な設定  dout  prt 1  Ａモード。 

 dout  ap-p  オートプリント極性。 

 dout  ap-b  オートプリント幅。 

使用例  「データ出力後のオートリゼロar-d 1に設定し、試料を追加するたびに計量値を

出力する。（試料を取り去るたびに計量値を出力する。）」 
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オートプリント Ｂモード 
計量値が基準の「直前の安定マークを表示した値」より「オートプリント極性」と「オートプリント

幅」で指定した範囲を越え、かつ安定マークを表示したとき、計量値を１回出力します。 

また、安定マークを表示しているとき、 PRINT  キーを押すと計量値を１回出力します。このとき

表示を１回点滅させ出力したことを知らせます。 

必要な設定  dout  prt 2  Ｂモード。 

 dout  ap-p  オートプリント極性。 

 dout  ap-b  オートプリント幅。 

使用例  「計量物を追加しながら計量値を出力する。」 

ストリームモード 
安定マークの状態に関わらず、表示書換ごとに計量値を出力します。このとき、表示は点滅しません。 

必要な設定  dout  prt 3  ストリームモード。 
 ba5fnc 5pd  表示書換周期。 
 5if  bp5  ボーレート。 
使用例  「パソコンで計量値を常時モニタする。」 

注意 ボーレートと表示書換周期によっては、データを全て出力できない場合があります。ボーレート

を速くしてください。 

キーモード Ｂ 
 PRINT  キーを押すと、安定マークの状態に関わらず、即時、計量値を出力します。このとき、表

示は点滅しません。 

キーモード Ｃ 
 PRINT  キーを押すと、安定マークが表示していれば、即時、計量値を出力します。安定マークが

表示していなければ、安定マークが表示されたときに、計量値を出力します。このとき表示を１回点

滅させ出力したことを知らせます。 

インターバル出力モード 
定期的に計量データを出力します。 
 PRINT  キーを押すと、出力を開始し、インターバル時間毎に出力します。再び  PRINT  キーを

押すと、出力を停止します。 
必要な設定  dout  prt 6  インターバル出力モード。 
 dout  int  インターバル時間。 
使用例  「定期的に計量値を出力する。」 

注意 ボーレートとインターバル時間によっては、データを全て出力できない場合があります。ボーレート

を速くしてください。 
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データフォーマットの解説 

内部設定「シリアルインタフェース（5if）」の「データフォーマット（type）」による計量データの出力

フォーマットと計量データに付加されるデータフォーマットの解説です。 
 

Ａ＆Ｄ標準フォーマット 5if type 0 
周辺機器と接続する標準フォーマットです。ＡＤ－８１２１ＢはMODE1、MODE2 を使用します。 

 １データは１５文字（ターミネータを含まず）固定です。 

 最初に２文字のヘッダがあり、データの種類・状態を示します。 

 データは符号付きで、上位の不要なゼロも出力します。 

 データがゼロのとき、極性はプラスです。 

 単位は３文字で表します。 

 

 

 

 

 

 

ＤＰフォーマット（ダンプ プリント） 5if type 1 
ＡＤ－８１２１ＢはMODE3 を使用します。 

 １データは１６文字（ターミネータを含まず）固定です。 

 計量オーバ以外は最初に２文字のヘッダがあり、データの種類・状態を示します。 

 計量オーバでもゼロでもない計量値には、数値の前に極性が付きます。 

 データの上位の不要なゼロはスペースとなります。 

 単位は３文字で表します。 

 

 

 

 

 

ＫＦフォーマット 5if type 2 
カールフィシャー水分計用フォーマットです。 

 １データは１４文字（ターミネータを含まず）固定です。 

 ヘッダはありません。 

 計量オーバでもゼロでもない計量値には、数値の前に極性が付きます。 

 データの上位の不要なゼロはスペースとなります。 

 安定時には単位を出力します。不安定時には単位を出力しません。 
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ＭＴフォーマット 5if type 3 
上記以外のフォーマットを使用したい場合選択してください。 

 データが負数のときのみ符号があります。 

 ２文字のヘッダがあります。 

 データの上位の不要なゼロはスペースとなります。 

 １データの文字数は単位の文字数で変わります。 

 

 

 

 

 

 

ＮＵフォーマット 5if type 4 
数値のみ出力するフォーマットです。 

 データは９桁（ターミネータを含まず）固定です。 

 極性１桁、数値８桁の構成です。 

 上位の不要なゼロも出力します。 

 ゼロの場合、正極性です。 

 

 

ＣＳＶフォーマット 5if type 5 
Ａ＆Ｄ標準フォーマットのデータ部と単位部を“，”で区切ったものです。オーバ時も単位が付きます。 

 

 

 

 

 

日付 dout 5-td 2 または 3 
年／月／日の順番は設定によります（｢Cl adj」参照）。年は４桁で出力します。 

 

 

 

時刻 dout 5-td 1 または 3 
２４時間制です。 

 

 

 

 

 

 

 

１ ２ ： ３ ４ ： ５ ６ CR LF

時刻 ターミネータ

２ ０ ０ ９ ／ １ ２ ／ ３ １ CR LF

日付 ターミネータ
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データフォーマットの出力例 
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単位（モード）登録の解説 

内部設定「単位登録（Unit）」は、以下の手順で変更することができます。単位の順番を変更するとき

や必要のない単位を表示させない場合に使用します。 

単位（モード）は、計量表示のとき  MODE  キーで選択できます。 

 

設定手順 
①  SAMPLE  キーを押し続け、 ba5fnc  の表示にします。 

 

②  SAMPLE  キーを数回押して、 Unit  の表示にします。 

 

③  PRINT  キーを押します。 

 

④ 次のキーで必要な単位（  g 、 PpcsS 、 ％  、 ct  お

よび 1   ）を表示させる順番に指定していきます。 

 SAMPLE  キー 単位を選択します。 

 RE-ZERO  キー 単位を指定し、      を

表示します。 

 

⑤  PRINT  キーを押して登録します。 end  を表示後、次

項目の表示になります。 

 

⑥  CAL  キーを押すと、最初に指定した単位の計量表示に

なります。 

 

※ 上記、手順④で最初に指定した単位が、電源投入時の単位になります。 

 

 

 

アプリケーションの解説 

統計演算機能（apf 2）の解説 
計量値を統計処理し、結果を表示・出力する機能です。 

詳しくは、１３ページの「統計演算機能」を参照してください。 

 

ひょう量インジケータ（apf 1）の解説 
ひょう量インジケータは、通常の計量では荷重とひょう量の関係をパーセントで表示します。 

（ゼロ 0%、ひょう量 100%）。 
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コンパレータの解説 

コンパレータの結果は HI OK LO で表示します。比較の適用範囲には次の５種類があります。 

「比較しない」 

「安定時・オーバ時に比較する（ゼロ付近を除く）」 

「安定時・オーバ時に比較する（ゼロ付近を含む）」 

「常に比較する（ゼロ付近を除く）」 

「常に比較する（ゼロ付近を含む）」 

比較の基準は「上限値と下限値」です。 

各値の入力方法は「デジタル入力」です。 

内部設定「コンパレータ（Cp fnc）」を参照してください。 

ゼロ付近とは、最小表示の±１０デジット以内です。例えば、ＦＸ－３０００i ＷＰでグラム表示の場合は、

±０.１０ｇ以内がゼロ付近となります。 

 

 設定例（ゼロ付近を除き常に比較、上下限値のデジタル入力） 

比較方法の選択（適用範囲と比較基準、値の入力） 
①  SAMPLE  キーを押し続けて内部設定モードの  ba5fnc  を表示させます。 

②  SAMPLE  キーを数回押して、 Cp fnc  の表示にします。 

③  PRINT  キーを押します。 

④  RE-ZERO  キーを数回押して、 Cp 3  の表示にします。 

⑤  PRINT  キーを押すと、選択した方法を登録します。 

 

上限値の入力 
⑥  Cp  Hi  を表示しているとき、 PRINT  キーを押してください。現在設定されている上限値を表示

します（全点滅）。設定値を変更する必要がない場合  PRINT  または  CAL  キーを押してください。

⑦に進みます。設定値を変更する場合、 RE-ZERO  キーを押し、次のキーで変更・登録します。 

 SAMPLE  キー 点滅する桁を移動します。 

 RE-ZERO  キー 点滅する桁の値を変更します。 

 MODE  キー 極性反転します。 

 PRINT  キー 登録し、⑦へ進みます。 

 CAL  キー キャンセルし、⑦へ進みます。 

 

下限値の入力 
⑦  Cp  lo を表示しているとき、 PRINT  キーを押すと、現在設定されている下限値を表示します（全

点滅）。設定値を変更する必要がない場合  PRINT  または  CAL  キーを押してください。⑧に進

みます。設定値を変更する場合は、 RE-ZERO キーを押し、次のキーで変更・登録します。 

 SAMPLE  キー 点滅する桁を移動します。 

 RE-ZERO  キー 点滅する桁の値を変更します。 

 MODE  キー 極性反転します。 

 PRINT  キー 登録し、⑧へ進みます。 

 CAL  キー キャンセルし、⑧へ進みます。 

⑧  CAL  キーを押すと、計量表示に戻ります。 
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日付・時刻の確認と設定方法（ＦＺ－i ＷＰシリーズのみ） 

ＦＺ－i ＷＰシリーズには日付・時刻機能が内蔵されています。内部設定「データ出力（dout）」にて、

ＧＬＰ出力（info）を選択した場合に、ＧＬＰ出力、見出し、終了に日付・時刻が付加されます。 

このモードでは日付・時刻の確認と設定を行うことができます。 

（ＦＸ－i ＷＰシリーズでは日付・時刻の確認と設定は使用できません。） 
 
① 計量モードにて  SAMPLE  キーを押し続け、 ba5fnc  を表示させます。 

②  SAMPLE  キーを押して、 Cl adj  を表示させます。 

③  PRINT  キーを押すと、時刻・日付の確認と設定を行うモードに入ります。 

 

 

日付の確認 

④ 現在の日付が表示されます。 

 日付が合っており、時刻の確認が不要の場合は  CAL  キーを押してください。手順⑧に進みます。 

 日付が合っており、時刻の確認をする場合は  SAMPLE  キーを押してください。手順⑥に進みます。 

 日付を変更する場合、 REZERO  キーを押してください。手順⑤に進みます。 

 

日付の設定（一部の桁の点滅） 

⑤ 下記キーで日付を決定してください。 

 （年は西暦下2桁で設定します。2009年の場合は「09」です。） 

 REZERO  キー 点滅桁の数値を変更（+1）します。 

 MODE  キー 点滅桁の数値を変更（-1）します。 

 SAMPLE  キー 点滅桁を移動します。 

 PRINT  キー 新たに設定された日付を登録します。 

 end 表示後、手順⑥に進みます。 

 CAL  キー 設定された日付をキャンセルし、

手順⑥に進みます。 

 

 

時刻の確認 

⑥ 現在の時刻が表示されます。（全桁点滅） 

 時刻が合っており、日付の再確認が不要な場合は  CAL  キーを押してください。手順⑧に進みます。 

 時刻が合っており、日付の再確認をする場合は  SAMPLE  キーを押してください。手順④に進みます。 

 時刻を変更する場合、 REZERO  キーを押してください。手順⑦に進みます。 

 

時刻の設定 

⑦ 下記のキーで時刻を設定してください。（24時間制） 

 REZERO  キー 点滅桁の数値を変更（+1）します。 

 MODE  キー 点滅桁の数値を変更（-1）します。 

 SAMPLE  キー 点滅桁を移動します。 

 PRINT  キー 新たに設定された時刻を登録します。 

 end  表示後、手順⑧に進みます。 

 CAL  キー 設定された時刻をキャンセルし、

手順④に進みます。 

 

確定

時刻
設定へ

時刻設定へ

確定

日付
設定へ
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確認・設定終了 

⑧ 内部設定の次の項目  Cpfnc  が表示されます。 

 CAL  キーを押すと終了です。 

 

注意 不正な値（存在しない日付）は設定しないでください。 

 時計のバックアップ電池が切れると  rtc pf  表示になります。 rtc pf  表示の場合、どれかの

キーを押し、日付・時刻の設定を行ってください。時計のバックアップ電池が切れても時計機能以外

には影響しません。また、時計機能は天びんが通電されていれば、正常に動作します。 
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９．ＧＬＰとＩＤナンバ 
 

主な用途 
 ＧＬＰは、「医薬品の安全性試験の実施に関する基準」（Good Laboratory Practice）です。ＧＬＰに

対応したデータ出力をＲＳ－２３２Ｃからオプション・プリンタやパソコンへ出力できます。 
 ＧＬＰに対応したデータ出力には、天びんメーカ名（Ａ＆Ｄ）、機種名、シリアルナンバ、ＩＤナンバ

およびサイン欄を含みます。キャリブレーションおよびキャリブレーション・テストでは、使用分銅お

よび結果を含みます。 
ＡＤ－８１２１Ｂを使用すれば、ＡＤ－８１２１Ｂのカレンダ機能により、日付、時刻を印字できます。 

 ＲＳ－２３２Ｃから次のＧＬＰに対応したデータを出力できます。 
 校正実行記録（キャリブレーション時の出力） 
 校正状態（キャリブレーション・テストの出力） 
 一連の計量値をわかりやすく管理するための区切り（「見出し」、「終了」） 

 ＩＤナンバは、天びんの保守管理のとき天びんの識別ナンバとして使用できます。 
 ＩＤナンバは、ＡＣアダプタを外しても保持され、新たに登録するまで有効です。 
 
 

ＩＤナンバの設定 

①  SAMPLE  キーを押し続け、内部設定モードに入り  ba5fnc  の表示にします。 

②  SAMPLE  キーを数回押して、  id   の表示にします。 

③  PRINT  キーを押すと、次のキーでＩＤナンバを入力できます。 

 SAMPLE  キー 点滅する桁を移動します。 

 RE-ZERO  キー 点滅する桁の文字を変更します。「表示の対応表」を参照。 

 PRINT  キー 変更を登録し、 ap fnc  を表示します。 

 CAL  キー 変更をキャンセルし、 ap fnc  を表示します。 

 

④  ap fnc  の表示のとき、 CAL  キーを押すと計量表示に戻ります。  

 

 

ＧＬＰ出力 

ＧＬＰデータを出力するためには内部設定「ＡＤ－８１２１用フォーマット（info 1）」または「汎用フ

ォーマット（info 2）」に設定します。 

注意 ＡＤ－８１２１Ｂプリンタに出力する場合 

・ 接続に関しては「１１．ＲＳ－２３２Ｃインタフェース」の「周辺機器との接続」を参照してく

ださい。 

・ ＡＤ－８１２１ＢはMODE3を使用します。 

・ 天びんの内部設定「データ出力間隔（pU5e）」を「1」に設定します。 

・ 出力データに含まれる日付・時刻が合っていない場合は、ＦＺ－i ＷＰシリーズでは天びん内部

設定（Cladj）、ＦＸ－i ＷＰシリーズではＡＤ－８１２１Ｂの日付・時刻の調整を行ってくだ

さい。 
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           A & D<TERM>
MODEL   FX-3000i<TERM>
S/N     01234567<TERM>
ID       ABCDEFG<TERM>
DATE<TERM>
<TERM>
TIME<TERM>
<TERM>
CALIBRATED(EXT.)<TERM>
CAL.WEIGHT<TERM>
     +2000.00  g<TERM>
SIGNATURE<TERM>
<TERM>
<TERM>
----------------<TERM>
<TERM>
<TERM>

ＣＲ

ＬＦ

内部設定info 2 の場合

汎用フォーマット

メーカー名
機種名

製造番号
ＩＤ
日付
時刻
校正

校正分銅値
サイン記入欄

スペース、 ASCII 20h。
ターミネータ、ＣＲ　ＬＦ または ＣＲ。

キャリッジリターン、ASCII 0Dh。
ラインフィード、 ASCII 0Ah。

<TERM>

内部設定info 1 の場合

ＡＤ－８１２１フォーマット

A &　D
MODEL    FX-3000i
S/N      01234567
ID        ABCDEFG
DATE   2006/02/06
TIME     12:23:34
CALIBRATED(EXT.)
CAL.WEIGHT

+2000.00 g
SIGNATURE

内蔵分銅によるキャリブレーション時の出力 
 内蔵分銅を使って天びんを校正したときのＧＬＰ出力です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

キャリブレーション時の出力 
 校正分銅を使って天びんを校正したときのＧＬＰ出力です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

＊ＦＸ－i ＷＰシリーズの出力例です。ＦＺ－i ＷＰ

シリーズは、日付・時刻が出力されます。 

 
 
 
 
 

ＣＲ

ＬＦ

メーカー名

機種名

製造番号

ＩＤ

日付

時刻

校正

サイン記入欄

内部設定info 1 の場合

ＡＤ－８１２１フォーマット

内部設定info 2 の場合

汎用フォーマット

           A & D<TERM>
MODEL   FZ-3000i<TERM>
S/N     01234567<TERM>
ID       ABCDEFG<TERM>
DATE<TERM>
      2008/12/31<TERM>
TIME<TERM>
        12:34:56<TERM>
CALIBRATED(INT.)<TERM>
SIGNATURE<TERM>
<TERM>
<TERM>
----------------<TERM>
<TERM>
<TERM>スペース、 ASCII 20h。

ターミネータ、ＣＲ　ＬＦ または ＣＲ。

キャリッジリターン、ASCII 0Dh。
ラインフィード、 ASCII 0Ah。

<TERM>

CALIBRATED(INT.)
SIGNATURE

- - - - - -

A & D
MODEL
S/N
ID
DATE
TIME

FZ-3000i
01234567
ABCDEFG

2008/12/31
12:34:56
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           A & D<TERM>
MODEL   FX-3000i<TERM>
S/N     01234567<TERM>
ID       ABCDEFG<TERM>
DATE<TERM>
<TERM>              *
TIME<TERM>
<TERM>              *
CAL.TEST(EXT.)<TERM>
ACTUAL<TERM>
         0.00  g<TERM>
     +1999.99  g<TERM>
TARGET<TERM>
     +2000.00  g<TERM>
SIGNATURE<TERM>
<TERM>
<TERM>
----------------<TERM>
<TERM>
<TERM>

ＣＲ

ＬＦ

メーカー名
機種名
製造番号
ＩＤ
日付
時刻

キャリブレー
ション・テスト
ゼロ点の結果
荷重した分銅の

結果
使用したター
ゲット分銅

サイン記入欄

スペース、 ASCII 20h。
ターミネータ、ＣＲ　ＬＦ または ＣＲ。

キャリッジリターン、ASCII 0Dh。
ラインフィード、 ASCII 0Ah。

<TERM>

内部設定info 1 の場合

ＡＤ－８１２１フォーマット

内部設定info 2 の場合

汎用フォーマット

A &　D
MODEL    FX-3000i
S/N      01234567
ID        ABCDEFG
DATE   2008/12/31
TIME     12:23:34
CAL.TEST(EXT.)
ACTUAL

0.00 g
+1999.99 g

TARGET
+2000.00 g

SIGNATURE

キャリブレーション・テスト時の出力 
校正分銅を使って天びんの計量精度を確認するときのＧＬＰ出力です。（校正は行いません） 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊ ＦＸ－i ＷＰシリーズの出力例です。ＦＺ－i ＷＰ

シリーズは、日付・時刻が出力されます。 
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           A & D<TERM>
MODEL   FX-3000i<TERM>
S/N     01234567<TERM>
ID       ABCDEFG<TERM>
DATE<TERM>
<TERM>              *
START<TERM>
TIME<TERM>
<TERM>              *

WT   +1234.56  g<TERM>
WT   +1234.61  g<TERM>
WT   +1234.62  g<TERM>
WT   +1234.63  g<TERM>
WT   +1234.51  g<TERM>
WT   +1234.53  g<TERM>
WT   +1234.71  g<TERM>
WT   +1234.64  g<TERM>
<TERM>
END<TERM>
TIME<TERM>
<TERM>              *
SIGNATURE<TERM>
<TERM>
<TERM>
----------------<TERM>
<TERM>
<TERM>

ＣＲ

ＬＦ

メーカー名
機種名

製造番号
ＩＤ
日付

時刻

スペース、 ASCII 20h。
ターミネータ、ＣＲ　ＬＦ または ＣＲ。

キャリッジリターン、ASCII 0Dh。
ラインフィード、 ASCII 0Ah。

<TERM>

計量値

　時刻

サイン欄

終了

見出し
内部設定info 1 の場合

ＡＤ－８１２１フォーマット

内部設定info 2 の場合

汎用フォーマット

A &　D
MODEL    FX-3000i
S/N      01234567
ID        ABCDEFG
DATE   2008/12/31
START
TIME     12:23:34

WT     +1234.56 g
WT     +1234.61 g
WT     +1234.62 g
WT     +1234.61 g
WT     +1234.61 g
WT     +1234.53 g
WT     +1234.71 g
WT     +1234.64 g

END
TIME     12:34:56
SIGNATURE

見出しと終了の出力 
用途・動作 

「一連の計量値」の管理方法として、計量値の前後に「見出し」と「終了」の部分を追加します。 
PRINT キーを押し続ける操作で「見出し」と「終了」を交互に出力します。 

 
注意 ・ＡＤ－８１２１Ｂプリンタへデータを出力する場合、ＡＤ－８１２１ＢはMODE3に設定してくだ

さい。 
 

 キーによる出力方法 

① 計量値を表示しているとき、PRINT キーを押し続け 5tart の表示にすると「見出し」を出力します。 
② 計量値を出力させます。出力方法は、データ出力モードの設定によります。 

③ PRINT キーを押し続け recend の表示にすると「終了」を出力します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊ＦＸ－i ＷＰシリーズの出力例です。ＦＺ－i ＷＰ

シリーズは、日付・時刻が出力されます。 
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１０．床下ひょう量金具 

床下ひょう量金具の用途は、磁性体の測定や比重測定などの床下計量です。 

床下ひょう量金具は、天びんの底面のカバーを開けると使用できます。 

 

注意  金具部分に無理な力を加えないでください。 

  床下ひょう量金具はつり下げ方向（引っ張り方向）のみです。 

  防塵のため、必要がないかぎりカバーを開けないでください。 

防塵・防滴仕様のため、カバーが天びん底部に接着されています。カバーを外すことはできま

すが、その場合、防塵・防滴機能は失われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

床下ひょう量金具

天びん底面

カバー
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１１．ＲＳ－２３２Ｃインタフェース 
 

インタフェースの仕様 

本機はＤＣＥです。パソコン（ＤＴＥ）とはストレートケーブルで接続します。 

伝送方式  ＥＩＡ ＲＳ－２３２Ｃ（コネクタ形状：Ｄ―Ｓｕｂ９ピン［オス］） 

伝送形式  調歩同期式（非同期）、双方向、半二重伝送 

データ転送レート ２０回／秒、１０回／秒または５回／秒（表示書換と同じ回数／秒） 

信号形式  ボーレート ６００，１２００，２４００、４８００、９６００、１９２００ｂｐｓ 

 データビット ７ビット または ８ビット 

 パリティ ＥＶＥＮ、ＯＤＤ（データ長 ７ビット） 

  ＮＯＮＥ    （データ長 ８ビット） 

 ストップビット １ビット 

 使用コード ＡＳＣＩＩ 

 １キャラクタのフォーマット 

 

 

 

 

Ｄ－Ｓｕｂ９ピン配置 
ピンＮｏ． 信号名 方向 意 味 

１ － － Ｎ．Ｃ． 

２ ＴＸＤ 出 送信データ 

３ ＲＸＤ 入 受信データ 

４ － － Ｎ．Ｃ． 

５ ＳＧ － シグナル グラウンド 

６ ＤＳＲ 出 データセットレディ 

７ ＲＴＳ 入 送信要求 

８ ＣＴＳ 出 送信許可 

９ － － Ｎ．Ｃ． 

ＴＸＤ、ＲＸＤ以外はＤＴＥ側の名称です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6
LSB MSB

1

0

－５Ｖ

＋５Ｖ

～

～

ＲＳ－２３２Ｃ

－１５Ｖ

＋１５Ｖ

ストップビット
パリティビットスタートビット

データビット

2

3

7

8

6

5

TXD

RXD

RTS

CTS

DSR

SG

RXD

TXD

RTS

CTS

DSR

SG

約5V

天びんの内部

天びん側
( ＤＣＥ）

パソコン側
(ＤＴＥ）

パソコン側
端子例

9 8 7 6

5 4 3 2 1
インチネジ 
#4-40UNC 
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周辺機器との接続 

ＡＤ－８１２１Ｂプリンタとの接続 

ＡＤ－８１２１Ｂを接続し、データをプリントする場合、天びんの内部設定を次のようにしてください。 

使用例 
ＡＤ－８１２１Ｂ
のモード設定 

Ａ＆Ｄ標準フォーマットの重量データを、ＦＸ－i ＷＰシリーズ本体の  PRINT  キー
やオートプリントモードを使用して印字する場合（日付、時刻を印字可能） 

MODE 1 

Ａ＆Ｄ標準フォーマットの重量データを、ＡＤ－８１２１Ｂの  DATA  キーや 
ＡＤ－８１２１Ｂの内蔵タイマを使用して印字する場合（日付、時刻を印字可能） 
ＡＤ－８１２１Ｂのチャート印字機能を使用する場合 

MODE 2 

ＦＸ－i ＷＰシリーズの統計演算機能を印字する場合 MODE 3 

ＧＬＰ出力を印字する場合 MODE 3 
 

分類項目 設定項目 
出荷時
設定値 

ＡＤ－８１２１Ｂ
MODE 1 の場合 

ＡＤ－８１２１Ｂ
MODE 2 の場合 

ＡＤ－８１２１Ｂ
MODE 3 の場合 

prt 
データ出力モード 

0 0､1､2､4､5 注１ 3 0､1､2､4､5 注１ 
dout 
データ出力 pU5e 

データ出力間隔 0 0 0 0､1 注２ 

bp5 
ボーレート 

2 2 2 2 

btpr 
ビット長、パリティ 

0 0 0 0 

Crlf 
ターミネータ 

0 0 0 0 

5if 
シリアルインタ
フェース 

type 
データフォーマット 

0 0 0 1 

注１ データ出力モードがオートプリントモード（ prt 1 、 2 ）のとき、使用する条件に合うように、ap-p

（オートプリント極性）と ap-b（オートプリント幅）を設定してください。 

 prt 4で非安定データを印字する場合、ＡＤ－８１２１Ｂのディップスイッチ３をＯＮにしてください。 

注２ ＦＸ－i ＷＰシリーズの統計演算機能で複数行を印字する場合、設定を 1 にしてください。 

メモ 
 プリントサンプルは「９．ＧＬＰとＩＤナンバ」を参考にしてください。 

 ＡＤ－８１２１Ｂの設定ディップスイッチ 

モード 
ＡＤ－８１２１Ｂ 

ディップスイッチ 
説明 

MODE 1 
 

データ受信時に印字 
標準モード、統計演算モード 

MODE 2 
 

 DATA  キー、ＡＤ－８１２１Ｂの内蔵タイマにより印字 
標準モード、インターバルモード、チャートモード 

MODE 3 
 

データ受信時に印字 
ダンププリントモード 

ディップスイッチ３は非安定データの扱い。 

ＯＮ 非安定データを印字する。 

ＯＦＦ 非安定データを印字しない。 

ディップスイッチ４はＯＦＦにしてください。 
 1  2  3  4MODE O

N
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パソコンとの接続 

標準装備のＲＳ－２３２Ｃインタフェースでパソコンに接続することができます。 

別売のＵＳＢインタフェース（ＦＸi－０２）を利用すると天びんのデータを簡単にパソコンに取り込めます。 
 

天びんはＤＣＥ（Data Communication Equipment）なので、パソコンとはストレートタイプのケーブル

で接続します。 

市販のケーブルを購入する場合、一般にモデム用として市販されているものが使用できます。市販品

の購入には以下の仕様を確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＦＸ－i ＷＰシリーズで、ＲＳ－２３２Ｃインタフェースを防塵・防滴仕様にするには、別売の防滴用

ＲＳ－２３２Ｃケーブル（AX-KO2737-500）を使用してください。（60ページ参照） 

 

データ通信ソフトウェア WinCT を用いての接続  
ＯＳが Windows のパソコンの場合、弊社ホームページよりデータ通信ソフトウェア WinCT をダウン

ロードしていただくことで、計量データを簡単にパソコンに転送できます。 

「WinCT」の通信方法には、「RsCom」と「RsKey」、「RsWeight」の３種類あります。 

WinCT のインストール方法などの詳細は WinCT の取扱説明書をご覧ください。 

 

「RsCom」 
 パソコンからのコマンドにより天びんを制御することができます。 

 ＲＳ－２３２Ｃを介し、天びんとパソコンとの間でデータの送信、受信が行えます。 

 送信、受信した結果をパソコン画面上に表示したり、テキストファイルに保存したりすることが

できます。また、パソコンと接続されているプリンタにそのデータを印字できます。 

 パソコンの複数のポートそれぞれに天びんを接続した場合、各天びんと同時に通信できます。 

 他のアプリケーションと同時に実行が可能です。 

 

「RsKey」 
 天びんから出力された計量データを他のアプリケーション（Microsoft Excel 等）に直接転送する

ことができます。 

 表計算（Excel）、テキストエディタ（メモ帳、Word）などアプリケーションの種類は問いません。 

 

「RsWeight」 
 天びんデータをパソコンに取り込み、リアルタイムでグラフ化することができます。 

 データの最大値、最小値、平均値、標準偏差、変動係数などを計算し、表示することができます。 

Ｄ－Ｓｕｂ９ピン 
メス 
インチネジ 
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「WinCT」を使用することで、次のように天びんを使用することができます。 

 

① 計量データの集計 

 「RsKey」を使用すれば、計量データをExcel のワークシート上に直接入力できます。その後はExcel

の機能によりデータの合計、平均、標準偏差、MAX、MIN などの集計、グラフ化ができますので、材料

の分析や品質管理等に便利です。 

② パソコンから各コマンドを出し、天びんをコントロール 

 「RsCom」を使用すれば、パソコン側から“リゼロコマンド”や“データ取り込みコマンド”を天びん

に送信し、天びんをコントロールできます。 

③ お手持ちのプリンタに天びんＧＬＰデータを印字、記録 

 天びんからのＧＬＰデータを、お手持ちのプリンタ（パソコンに接続したプリンタ）に印字させること

ができます。 

④ 一定時間おきに計量データを取り込み 

 例えば１分間隔でデータを自動で取り込み、計量値の経時特性を得ることができます。 

⑤ パソコンを外部表示器として使用 

 「RsKey」の“テスト表示機能”を利用すれば、パソコンを天びんの外部表示器として使用できます。

（天びんはストリームモード） 
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コマンド 

コマンド一覧 

※ コマンドには、5if Crlfで指定したターミネータ（CR LFまたはCR）を付加し天びんに送信します。 

 

計量値を要求するコマンド  内容 

Ｃ Ｓ，ＳＩＲコマンド解除を要求する 

Ｑ 即時、一計量データを要求する 

Ｓ 安定後、一計量データを要求する 

ＳＩ 即時、一計量データを要求する 

ＳＩＲ 即時、継続した計量データを要求する（繰り返し） 

Ｐ 安定後、一計量データを要求する 

※ “Ｑ”コマンドと“ＳＩ”コマンド、“Ｓ”コマンドと“ Ｐ”コマンドは同じ動作となります。 

 

 

天びんを制御するコマンド  内容 （計量表示での機能） 

ＣＡＬ CAL キー、     

ＥＸＣ 外部分銅CAL  * 

ＯＦＦ 表示をＯＦＦする 

ＯＮ 表示をＯＮする 

Ｐ ON:OFF キー、表示のＯＮ，ＯＦＦ 

ＰＲＴ PRINT キー 

Ｒ RE-ZERO キー （ゼロ表示） 

ＳＭＰ SAMPLE キー （最小表示切替） 

Ｔ 風袋引きキー （ゼロ表示） 

Ｚ RE-ZERO キー （ゼロ表示） 

Ｔ RE-ZERO キー （ゼロ表示） 

Ｕ MODE キー （単位切替） 

？ＩＤ ＩＤナンバを要求する 

？ＳＮ シリアルナンバを要求する 

？ＴＮ 機種名を要求する 

？ＰＴ 風袋値を要求する 

ＰＴ：＊＊＊＊＊.＊ ｇ 

風袋値を変更する 

付加する単位はそのときの計量単位で、Ａ＆Ｄ標準フォーマットの

単位コード（３桁）を使用してください。 

※ “Ｒ”コマンド、“Ｚ”コマンド、“ Ｔ”コマンドは同じ動作となります。 

※ “ ”：ＡＳＣＩＩコード １Ｂｈ 

* はＦＺ－i ＷＰシリーズのみ  
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＜ＡＫ＞コードとエラーコードの送出 

内部設定「シリアルインタフェース（5if）」の「ＡＫ，エラーコード出力する（erCd 1）」に設定する

と、全てのコマンドに対して必ず何らかの応答があり、通信の信頼性が向上します。 

 

EerCd 1の場合 
□ データを要求するコマンドを天びんに送信したとき、天びんが要求されたデータを送出できない場合に

は、天びんはエラーコード（ＥＣ，Ｅｘｘ）を返します。天びんが要求されたデータを出力できる場合

は、天びんは要求されたデータを返します。 

□  天びんを制御するコマンドを天びんに送信したとき、天びんがそのコマンドを実行できない状態にある

場合は、天びんはエラーコード（ＥＣ，Ｅｘｘ）を返します。天びんが送られたコマンドを実行できる

場合は＜ＡＫ＞コードを返します。 

  

 次のコマンドはコマンド受信時だけでなく、処理終了時にも＜ＡＫ＞コードを返します。安定待ちエラ

ー等処理が正常終了しなかった場合、エラーコード（ＥＣ，Ｅｘｘ）を返し、このときは“ＣＡＬ”コ

マンドでエラーを解除します。 

  ＣＡＬコマンド  ＯＮコマンド  Ｐコマンド 

  （ただし、校正分銅によるキャリブレーションを行う場合） 

  Ｒコマンド Ｚコマンド Ｔコマンド 

  （ただし、表示をゼロにするリゼロ動作を行う場合） 

 

 Ｒコマンドの例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ＣＡＬコマンドの例（ＦＺ－ i ＷＰシリーズ 内蔵分銅によるキャリブレーション） 
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 ＣＡＬコマンドの例（ＦＸ－ i ＷＰシリーズ 外部分銅によるキャリブレーション） 

* ＦＺ－ i ＷＰシリーズの場合ＥＸＣコマンドとなります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 



 

 54 

 

 T コマンドの例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 PT コマンドの例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ ノイズ等により送信したコマンドが本来のものと変わってしまった場合や、通信上のエラー（パリティ

ーエラー等）が発生したときにもエラーコードを返します。そのときは再度コマンドを送信する等の処

理が行えます。 

 ＜ＡＫ＞コードはＡＳＣＩＩコード０６ｈです。 

 

関連する設定                             

天びんには、ＲＳ－２３２Ｃ出力に関連して内部設定の「データ出力（dout）」と「シリアルインタフェー

ス（5if）」があります。使用方法に応じて設定してください。 
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１２．保守 
 

お手入れ 

 汚れたときは中性洗剤を少ししみこませた柔らかい布で拭き取ってください。 

 有機溶剤や化学ぞうきんは使わないでください。 

 天びんは分解しないでください。 

 輸送の際は専用の梱包箱をご使用ください。 

 ＦＺ－i ＷＰシリーズ／ＦＸ－i ＷＰシリーズの防塵・防滴仕様は、設置した状態で計量皿を水洗い

できる日常生活防水です。 

天びんを水没させたり、天びん本体底面に水圧がかかる使い方をすると、内部に水が浸入するこ

とがあるので注意してください。 

 天びんを水洗いするときは、ＲＳ－２３２Ｃインタフェースに端子カバーを装着するか、または

防滴用ＲＳ－２３２Ｃケーブル（AX-KO2737-500）を接続してください。 

ＡＣアダプタ入力ジャックのフタも閉じてください。 

また、床下ひょう量金具のカバーも閉じてあることを確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 防滴用ダイヤフラム部に水などがたまると計量値が安定しないことがあります。ダイヤフラムを

変形させないよう注意して清掃してください。 

 

 

 

 

 

 

 

ＡＣアダプタ入力ジャック 
ＡＣアダプタを接続していないときは、フタを閉じ
てください。 

ＲＳ－２３２Ｃインタフェース付属の端子カバーを
装着するか 
または、 
防滴用ＲＳ－２３２Ｃケーブル（AX-KO2737-500）
を接続してください。 
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１３．トラブル（故障）への対応 
 

天びんの動作確認や測定環境、測定方法の確認 

天びんは精密機器ですので、測定環境や測定方法によっては正しい値を得られないことがあります。 

測定物を何度か載せ降ろししたときに、その繰り返し性がない場合、また天びんの動作が正常でない

と思われた場合、以下の項目を確認してください。各項目にてチェックし、それでも異常がある場合

は修理を依頼してください。 

 

１．天びんが正常に動作しているかどうかの確認。 
 簡単な確認方法として、校正分銅にて繰り返し性を確認してください。このとき、必ず皿の中央

に分銅を載せてください。 

 正確な確認方法として、分銅値が明確となっている校正分銅にて、繰り返し性、直線性、校正値

などを確認してください。 

 

２．測定環境や測定方法が正しく行われているかどうかの確認。 
以下の各項目をチェックしてください。 

 

測定環境のチェック 

 天びんを設置する台は、しっかりしていますか？（特に最小表示０．００１ｇタイプ） 

 天びんの水平はとりましたか？（5 ページ参照） 

 天びん周囲の風や振動は問題ありませんか？ 

最小表示０．００１ｇタイプでは小型風防（付属）をつけていますか？ 

 天びんを設置している周囲に強いノイズ発生源（モータなど）はありますか？ 

 

天びん使用方法のチェック 

 計量皿が小型風防の枠などに接触していませんか？（計量皿が正しくセットされていますか？） 

 防適用ダイヤフラムが変形したり、異物が付着していませんか？ 

 測定物を載せる前に必ず RE-ZERO キーを押していますか？ 

 測定物は皿の中央へ載せていますか？ 

 計量作業の前にキャリブレーションをしましたか？ 

 計量作業の前に３０分以上電源を接続してウオームアップを行いましたか？ 

 

測定物のチェック 

 測定物が周囲の温湿度等の影響により、水分の吸湿や蒸発などの現象は発生していませんか？ 

 測定物の容器の温度は周囲温度になじんでいますか？（6 ページ参照） 

 測定物が静電気により帯電されていませんか？（6 ページ参照） 

（特に最小表示０．００１ｇタイプにて、相対湿度が低いときに発生します） 

 測定物は、磁性体（鉄など）ですか？磁性体の測定は注意が必要です。（6 ページ参照） 
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エラー表示（エラーコード） 

 エラー表示 エラーコード 内容と対処例 

 ＥＣ，Ｅ１１ 計量値不安定 

計量値が不安定のため、「ゼロ表示にする」や「キャリブレー

ション」などが実行できません。 

皿周りを点検してください。皿受け下の防滴用ダイヤフラム部

に異物が付着していないか点検してください。 
「計量前の注意」「計量中の注意」を参照して、設置場所の環

境（振動、風、静電気など）を改善してください。 

 CAL  キーを押すと計量表示に戻ります。 

 

設定値エラー 

入力した値が、設定範囲を越えています。入力し直してくだ

さい。 

ＥＣ，Ｅ１７ 内蔵分銅エラー（ＦＺ－i ＷＰシリーズのみ） 

内蔵分銅の加除機構が異常です。 
再度操作してください。 

 ＥＣ，Ｅ２０ ＣＡＬ分銅不良（正） 

校正分銅が重すぎます。 

皿周りを確認してください。校正分銅の質量を確認してくだ

さい。 

 CAL  キーを押すと計量表示に戻ります。 

 ＥＣ，Ｅ２１ ＣＡＬ分銅不良（負） 

校正分銅が軽すぎます。 

皿周りを確認してください。校正分銅の質量を確認してくだ

さい。 

 CAL  キーを押すと計量表示に戻ります。 

 

荷重超過エラー 

計量値がひょう量を越えました。 

皿の上のものを取り除いてください。 

 

荷重不足エラー 

計量値が軽すぎます。皿が正しく載っていません。 

皿を正しく載せてください。キャリブレーションを行ってくだ

さい。 

 

サンプル質量エラー 

個数、パーセント計量のサンプル登録中、サンプル質量が軽す

ぎることを示しています。そのサンプルは使用できません。 

 

サンプル不足 

個数計モードで、サンプル質量が軽すぎるため、そのまま登録

すると計数誤差が大きくなる可能性があります。サンプルを追

加せず、 PRINT  キーを押せば計数表示になりますが、正確

な計数のため表示されている数になるようサンプルを追加し 
PRINT  キーを押してください。 
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 エラー表示 エラーコード 内容と対処例 

 天びん内部エラー 

継続して表示される場合は、修理を依頼してください。 

 時計のバッテリエラー 

時計のバックアップ電池がなくなりました。どれかのキーを押した
後、日付・時刻の調整を行ってください。時計のバックアップ電池が
なくなっていても、天びんが通電されていれば正常に動作します。頻
繁にエラーが発生する場合は修理を依頼してください。 

 ローバッテリ（電圧低下）エラー 

天びんへの供給電圧が低下しています。 

正しいＡＣアダプタを使用しているか、確認してください。 

充電式バッテリユニット使用の場合は、充電してください。 

ＥＣ，Ｅ００ コミュニケーションエラー 
通信上のエラーを検出しました。 
フォーマットやボーレート等を確認してください。 

ＥＣ，Ｅ０１ 未定義コマンドエラー 
定義されていないコマンドを検出しました。 
送信したコマンドを確認してください。 

ＥＣ，Ｅ０２ 実行不能状態 
受信したコマンドは実行できません。 
(例) 計量表示でないのにＱコマンドを受けた場合 
(例) リゼロ実行中にＱコマンドを受けた場合 
送信するコマンドのタイミングを確認してください。 

ＥＣ，Ｅ０３ タイムオーバ 
t-Up 1に設定したとき、コマンドの文字を受信中に約１秒
間以上の待ち時間が発生しました。 
通信を確認してください。 

ＥＣ，Ｅ０４ キャラクタオーバ 
受信したコマンドの字数が許容値を越えました。 
送信するコマンドを確認してください 

ＥＣ，Ｅ０６ フォーマットエラー 
受信したコマンドの記述が正しくありません。 
(例) 数値の桁数が正しくない場合 
(例) 数値の中にアルファベットが記述された場合 
送信したコマンドを確認してください。 

ＥＣ，Ｅ０７ 設定値エラー 
受信したコマンドの数値が許容値を越えました。 
コマンドの数値の設定範囲を確認してください。 

その他のエラー表示 これ以外のエラー表示のとき、または上記のエラーが解消

できないときは、最寄りの販売店へご連絡ください。 

 

修理依頼 

天びんの動作確認後の不具合や、また修理を要するエラーメッセージが発生した場合、ご購入先等へお問い合

わせください。 

なお、天びんは精密機器ですので輸送時の取り扱いには注意願います。 

 ご購入時に天びんが収納してあった梱包材、梱包箱を使用してください。 

 計量皿は外して輸送願います。 
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１４．オプション・別売品 
 

オプション 
注意  ＦＸi－０２、ＦＸi－０８、ＦＸi－０９は、同時に使うことはできません。 

  ＦＸ－i ＷＰシリーズは、ＦＸi－０２、ＦＸi－０８、ＦＸi－０９を使う場合、防塵・防滴仕様

にはなりません。 

 

FX i –02 : 天びん内蔵タイプのＵＳＢインタフェース（対応ＯＳはWindows 98 OSR2 以降となります。） 
 天びんの重量データ（数値のみ）を、ＵＳＢ経由でパソコンに一

方向で送信することができます。 

 Excel やWord、メモ帳などに重量データ（数値のみ）を自動的

に入力できます。 

 ドライバのインストールは不要です。 

 WinCT を使った双方向通信（Ｑコマンド等による重量データの

受信）や、統計演算出力やＧＬＰ出力をパソコンに取り込む場合

は、ＵＳＢコンバータ（AX-USB-9P）を使用してください。 

 

 

 

 

 

 

FX i -08 : イーサネットインタフェース 
 天びんをＬＡＮ（イーサネット）に接続し、ＬＡＮ上のパソコン

と双方向通信ができます。 

 ＬＡＮ接続用データ通信ソフトウェア「WinCT-Plus」が付属して

います。 

 １台のパソコンでＬＡＮに接続した複数の計量器のデータを

収集できます。 

 パソコンのコマンドにより計量器をコントロールできます。 

 計量器から転送されたデータを収集できます。 

(例)天びんの  PRINT  キー押してデータを出力し、収集する。 

 記録したデータをExcel で開くことができます。

(MicrosoftExcel を事前にインストールする必要があります。) 

 

FX i -09 : 内蔵バッテリユニット（ニッケル水素充電池） 

 充電時間：約１０時間 

 連続動作時間：約８時間 

注意：充電時間は動作環境によって変わります。充電中、天びんは使用できません。 

 

FX i-WP-10 : 小型風防 
 ＦＺ－iＷＰシリーズとＦＸ－１２０iＷＰ／ＦＸ－２００iＷＰ／ＦＸ－３００iＷＰ に標準付属の風

防です。 

ＦＸ－１２００iＷＰ／ＦＸ－２０００iＷＰ／ＦＸ－３０００iＷＰ にも取り付けられます。 

FX i –02 の使用

FX i –08 の使用
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FX i-WP-11 : 大型風防 

 ＦＸ－iＷＰ シリーズの全ての機種に、本体上に載せた状態で使用することができます。 

大型のビーカーやメスシリンダーなど、小型風防では高さが足りない場合にご使用ください。 

 

FX i -12: 動物計量皿 
 適用機種：ＦＺ－１２００i ＷＰ /２０００i ＷＰ /３０００i ＷＰ   

ＦＸ－１２００i ＷＰ/２０００i ＷＰ/３０００i ＷＰ   
 小動物の計量に使用します。 

 動物計量皿を載せると、ひょう量が約２００ｇ小さくなります。 
 

FX i -15-JA: キャリングケース 
 ＦＺ－i ＷＰ /ＦＸ－i ＷＰシリーズ全てを収納でき、持ち運ぶことができるキャリングケースです。 

 
AX-FX i –31: 本体カバー 

 標準で付属の本体保護カバーです。 

 

AX-USB-9P : ＵＳＢコンバータ 外置きタイプ 
 パソコンにＣＯＭポートを増設します。 

 ドライバのインストール後、双方向の通信が可能となります。 

 ＣＯＭポートのないパソコンでも、ＵＳＢ接続で「WinCT」など、シリアル通信のソフトウェア

を使用することができます。 

 

 

 

 

注意 AX-USB-9P 単体とＦＸ－iＷＰ シリーズを接続した場合、防塵・防滴仕様にはなりません。 

 

 

 

AX-KO2737-500 : 防滴用ＲＳ－２３２Ｃケーブル 

 長さ５ｍ、Ｄ－Ｓｕｂ９ピン－９ピン 

 天びん側９ピンのみ防水タイプ 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ＲＳ－２３２Ｃインタフェースには、必ず防水タイプのコネクタ

を接続してください。 

 

 

防滴用
RS-232C ケーブル

防水タイプ
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別売品 
 

AD-1683: 除電器 

 測定試料の帯電による計量誤差を防ぎます。 

 

AD-1684: 静電気測定器 
 測定試料や風袋、風防など天びんの周辺機器（自動測定ラインなど）
の帯電量を測定して結果を表示します。帯電している場合は、
ＡＤ－１６８３（除電気）を使用すると除電することができます。 

 

AD-1689: ピンセット 

 天びん校正専用のピンセットです。 

 

AD-8920A: 外部表示器 

 ＦＸ－i ＷＰ シリーズのＲＳ－２３２Ｃインタフェースと接続し、天びんから離れた場所で計量値を読

み取れます。 

 

AD-8922A: 外部コントローラ 

 ＦＸ－i ＷＰ シリーズのＲＳ－２３２Ｃインタフェースと接続し、天びんを遠隔操作できます。 

 オプションで、アナログ出力やコンパレータ出力が取り付けられます。 

 

AD-8121B: コンパクトプリンタ 

 小型、軽量 

 統計演算機能、カレンダ・時計機能、インターバル印字機能

（５秒～３０分の一定時間ごとに印字）、チャート印字機能

（指定の２桁をグラフ形式で印字）、ダンププリントモード 

 ５x７ドット、１６文字／行 

 印字用紙は、AX-PP143（４５ｍｍ幅x５０ｍｍ長、φ６５ｍｍ）

を使用 

 ＡＣアダプタまたはアルカリ乾電池を使用 

 

注意 ＡＤ－８９２０Ａ、ＡＤ－８９２２Ａ、ＡＤ－８１２１Ｂを、各装置付属のケーブルを用いて  

ＦＸ－i ＷＰシリーズ／ＦＸ－i ＷＰシリーズと接続した場合、防塵・防滴仕様にはなりません。 

 

 

 



 

 62 

１５．仕様 
 

 FZ-120i WP FZ -200i WP FZ -300i WP FZ -1200i WP FZ -2000i WP FZ -3000i WP 

ひょう量 122g 220g 320g 1220g 2200g 3200g 

最大表示 122.084g 220.084g 320.084g 1220.84g 2200.84g 3200.84g 

最小表示 0.001g 0.01g 

再現性（標準偏差） 0.001g 0.01g 

直線性 ±0.002g ±0.02g 

安定所要時間（FAST 設定時の代表値） 約 1 秒 

感度ドリフト（10℃～30℃） ±2ppm/℃ 

内蔵分銅による調整後の精度 
（ひょう量にて）※ 

±0.010g ±0.10g ±0.15g 

内蔵分銅 有り 

時計機能 有り 

動作温度・湿度範囲 5℃ ～ 40℃、85%RH 以下（結露しないこと） 

表示書換周期 5 回／秒、10 回／秒または 20回／秒 

表示モード g（グラム）、PCS（個数）、％（パーセント）、ct（カラット）、mom（もんめ） 

最小単位質量 0.001g 0.01g 個数 
モード サンプル数 5, 10, 25, 50 または 100 個 

最小100%質量 0.100g 1.00g パーセント 
モード パーセント最小表示 0.01%、0.1%、1%（100%質量により自動切り替え） 

ひょう量 610 ct 1100 ct 1600 ct 6100 ct 11000 ct 16000 ct 
カラット 

最小表示 0.005 ct 0.05 ct 

ひょう量 32 mom 58 mom 85 mom 322 mom 586 mom 853 mom 
もんめ  

最小表示 0.0005 mom 0.005 mom 

通信機能 RS-232C 

使用可能な外部校正分銅 
100g 
50g 

200g 
100g 

300g 
200g 
100g 

1000g 
500g 

2000g 
1000g 

3000g 
2000g 
1000g 

計量皿寸法 φ130 mm φ150 mm 

外形寸法 193(W) x 262.5(D) x 85.5(H) mm 

電源（ＡＣアダプタ） 
ＡＣアダプタ規格名：AX-TB-248 
入力：AC100V(+10%､-15%) 50Hz/60Hz 
消費電力：約 11VA（ＡＣアダプタを含む） 

本体質量 約 3.2kg 

防塵・防滴仕様 IP65 準拠 

※  付属する小型風防を利用して、１０℃～３０℃において、急激な温湿度変化、振動、風、静電気等の

影響しない環境にて内蔵分銅による校正（調整）直後の精度です。 

  ＦＺ－i ＷＰ シリーズの内蔵分銅は使用環境・経年変化により、質量変化をおこす可能性があります。 

  外部分銅による定期的な校正、メンテナンスをお勧め致します。 
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 FX-120i WP FX -200i WP FX -300i WP FX -1200i WP FX -2000i WP FX -3000i WP 

ひょう量 122g 220g 320g 1220g 2200g 3200g 

最大表示 122.084g 220.084g 320.084g 1220.84g 2200.84g 3200.84g 

最小表示 0.001g 0.01g 

再現性（標準偏差） 0.001g 0.01g 

直線性 ±0.002g ±0.02g 

安定所要時間（FAST 設定時の代表値） 約 1 秒 

感度ドリフト（10℃～30℃） ±2ppm/℃ 

内蔵分銅 無し 

時計機能 無し 

動作温度・湿度範囲 5℃ ～ 40℃、85%RH 以下（結露しないこと） 

表示書換周期 5 回／秒、10 回／秒または 20回／秒 

表示モード g（グラム）、PCS（個数）、％（パーセント）、ct（カラット）、mom（もんめ） 

最小単位質量 0.001g 0.01g 個数 
モード サンプル数 5, 10, 25, 50 または 100 個 

最小100%質量 0.100g 1.00g パーセント 
モード パーセント最小表示 0.01%、0.1%、1%（100%質量により自動切り替え） 

ひょう量 610 ct 1100 ct 1600 ct 6100 ct 11000 ct 16000 ct 
カラット 

最小表示 0.005 ct 0.05 ct 

ひょう量 32 mom 58 mom 85 mom 322 mom 586 mom 853 mom 
もんめ 

最小表示 0.0005 mom 0.005 mom 

通信機能 RS-232C 

使用可能な外部校正分銅 
100g 
50g 

200g 
100g 

300g 
200g 
100g 

1000g 
500g 

2000g 
1000g 

3000g 
2000g 
1000g 

計量皿寸法 φ130 mm φ150 mm 

外形寸法 193(W) x 262.5(D) x 85.5(H) mm 

電源（ＡＣアダプタ） 
ＡＣアダプタ規格名：AX-TB-248 
入力：AC100V(+10%､-15%) 50Hz/60Hz 
消費電力：約 11VA（ＡＣアダプタを含む） 

本体質量 約 2.7kg 

防塵・防滴仕様 IP65 準拠 
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外形寸法図 

FZ-120i WP / FZ-200i WP / FZ-300i WP 
FX-120i WP / FX-200i WP / FX-300i WP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：mm 

 

 

FZ-1200i WP / FZ-2000i WP / FZ-3000i WP 
FX-1200i WP / FX-2000i WP / FX-3000i WP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：mm 

*1: 透明な板を取り外した時の開口幅

*2: 内寸

*3: 計量皿径

*4: 計量皿からフタまでの高さ（内寸）

*5: 透明な板を取り外した時の開口高さ

*6: 床下ひょう量金具位置
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*6: 床下ひょう量金具位置
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FXi-WP-11（大型風防） 
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１６．ＣＥマーキング 
 
弊社の天びんＦＺ－i ＷＰシリーズ、ＦＸ－i ＷＰシリーズには、ＣＥマークが貼られています。ＣＥマー

クは、製品がＥＣ指令に於ける 2014/30/EC 電磁気環境適合性指令（ＥＭＣ）、2014/35/EC 低電圧指令（Ｌ

ＶＤ）、及び 2011/65/EU 有害物質の使用制限（ＲｏＨＳ）に基づいた下記の技術基準に適合していること

を示します。 
 
ＥＭＣ技術基準 EN61326 妨害波の発生／妨害波の抵抗力 
ＬＶＤ技術基準 EN60950 情報技術機器の安全性 
ＲｏＨＳ技術基準 EN50581 有害物質の使用制限 

 

 ＣＥマークは、欧州地域を対象とした規格となります。 

他の地域での使用時には、各国の法規制に従う必要があります。 
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１７．用語と索引 

用語 
安定表示  安定マークを表示したときの計量値 

環境  計量に影響する振動、風、温度変化、静電気、磁界などの総称 

キャリブレーション  正しく計量できるよう天びんを校正することです。 
 （Calibration） 

出力  ＲＳ－２３２Ｃインタフェースからデータを出力すること。 

ゼロ点  計量の基準点。天びんの計量皿に何も載っていないときの計量値（基準値）を言います。通常、基準値はゼロ

表示です。 

スパン値 測定物を載せた値からゼロを引いた値です。 

デジット  デジタルの分解能の単位。天びんでは、表示できる最小表示を１単位とする単位です。（Digit） 

風袋引き  計量皿に載っている器、皿、紙などの計量対象外の質量をキャンセルすること。 

モード  天びんの目的別動作を言います。 

リゼロ  表示をゼロにすること。 

ＧＬＰ  「医薬品の安全性試験の実施に関する基準」。 
 （Good Laboratory Practice） 

繰り返し性 同一の質量を繰り返し載せ降ろししたときの測定値のバラツキであり、通常標準偏差で表現します。 
 例）標準偏差＝１デジットのとき、±１デジットの範囲に約６８％の頻度で入ることを示します。 

安定所要時間 測定物を載せてから、安定マークが点灯し、読み取れるまでの時間を示します。 

感度ドリフト 温度変化が計測値に与える影響で、温度係数で示されます。 
 例）温度係数が２ｐｐｍ/℃で、荷重３００ｇにて気温が１０℃変化すると表示変動値は、 
   表示変動値＝0.0002%/℃×10℃×300g＝6mg です。  

防塵・防滴規格 粉塵が内部に侵入しない。設置状態において、いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受け

ない規定となります。ただし、強い直接噴流および水没にはたえられません。 

 

 

 

ＩＰ６５ 
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索引 
１）記号 
？ＩＤ ...........................................................51 
？ＰＴ ...........................................................51 
？ＳＮ ...........................................................51 
？ＴＮ ...........................................................51 

ＣＲ ...............................................37 
ＬＦ ...............................................37 
Space ......................................37, 42 
安定マーク ............................8, 9, 28 
インターバル出力スタンバイモード .....  8 
インターバル出力モード稼動中..............8 
処理中,.......................................8, 20 

１００％質量 ................................................12 
 
２）アルファベット 
－Ａ－ 
Ａ＆Ｄ標準フォーマット........................31, 35 
ＡＣＡＩ ....................................................... 11 
ＡＣアダプタ ..............................4, 5, 7, 62, 63 
ＡＣアダプタ識別シール................................4 
ＡＤ－１６８３ ............................................61 
ＡＤ－１６８４ ............................................61 
ＡＤ－１６８９ ............................................61 
ＡＤ－８１２１Ｂ...................................48, 61 
ＡＤ－８９２０Ａ.........................................61 
ＡＤ－８９２２Ａ.........................................61 
ＡＫコード....................................................52 
ap-b........................................................30, 48 
apf ....................................................13, 17, 31 
ap fnc .....................................................13, 31 
ap-p........................................................30, 48 
ar-d..............................................................30 
ASCII ..........................................31, 47, 51, 53 
at-f........................................................30, 48 
AVE .............................................................15 
AX-KO2737-500 .......................3, 5, 49, 55, 60 
AX-USB-9P...................................................60 
－Ｂ－ 
ba5fnc....................................................28, 29 
bp5..........................................................31, 48 
btpr......................................................  31, 48 
－Ｃ－ 
Cal e............................................................57 
-Cal e..........................................................57 
Calin............................................................21 
Calout..........................................................22 
CAL キー.............................................8, 22, 28 
ＣＡＬコマンド ......................................51, 52 
CC out..........................................................23 
Cl adj ...........................................................29 
Clr................................................................27 
Clr go..........................................................16 
Clr no..........................................................16 

Cond..................................................19, 29, 32 
Cp ............................................................29, 39 
Cp fnc....................................................29, 39 
Cp Hi............................................................29 
Cp lo............................................................29 
Crlf........................................................31, 48 
C5 in 1/2 .......................................................31 
ＣＳＶフォーマット ...............................31, 36 
ct ........................................................3, 9, 31 
CV ................................................................15 
Ｃコマンド....................................................51 
－Ｄ－ 
ＤＣＥ ...........................................................49 
dout..................................................28, 30, 48 
ＤＰフォーマット...................................31, 35 
－Ｅ－ 
e ...................................................................57 
-e ..................................................................57 
ＥＣ，Ｅ００ ................................................58 
ＥＣ，Ｅ０１ ................................................58 
ＥＣ，Ｅ０２ ................................................58 
ＥＣ，Ｅ０３ ................................................58 
ＥＣ，Ｅ０４ ................................................58 
ＥＣ，Ｅ０６ ................................................58 
ＥＣ，Ｅ０７ ................................................58 
ＥＣ，Ｅ１１ ................................................57 
ＥＣ，Ｅ１７ ................................................57 
ＥＣ，Ｅ２０ ................................................57 
ＥＣ，Ｅ２１ ................................................57 
erCd........................................................31, 52 
error 0........................................................58 
error 1........................................................57 
error 2........................................................57 
error 7........................................................57 
ＥＸＣコマンド ............................................51 
－Ｆ－ 
FAST ..................................................8, 19, 32 
ＦＸｉ－０２ ................................................59 
ＦＸｉ－０８ ................................................59 
ＦＸｉ－０９ ................................................59 
ＦＸｉ－ＷＰ－１０ .....................................59 
ＦＸｉ－ＷＰ－１１ .....................................60 
ＦＸｉ－１２ ................................................60 
ＦＸｉ－１５－ＪＡ......................................60 
ＡＸ－ＦＸｉ–３１ .......................................60 
－Ｇ－ 
g .....................................................................9 
ＧＬＰ .................................. 20, 22, 42, 43, 69 
－Ｈ－ 
HI ..............................................................8, 39 
Hold..................................................29, 31, 32 
－Ｉ－ 
id ..................................................................42 
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ＩＤナンバ....................................................42 
info........................................................30, 42 
int................................................................30 
ＩＰ６５ .........................................3, 5, 62, 69 
－Ｋ－ 
ＫＦフォーマット...................................31, 35 
－Ｌ－ 
lb..................................................................58 
lo......................................................10, 12, 57 
LO.............................................................8, 39 
－Ｍ－ 
MAX .............................................................15 
MID. ..........................................................8, 19 
MIN .............................................................15 
MODE キー.....................................................8 

 ...................................................8, 9, 31 
ＭＴフォーマット...................................31, 36 
－Ｎ－ 
ＮＵフォーマット...................................31, 36 
－Ｏ－ 
ＯＦＦコマンド ............................................51 
OK ............................................................8, 39 
ＯＬ...............................................................35 
ON:OFF キー ..................................................8 
ＯＮコマンド ........................................  51, 52 
－Ｐ－ 
Ｐコマンド..............................................51, 52 
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